
Поверка 

осуществляется в соответствии с методикой поверки «Системы капиллярного 

электрофореза «Капель». Методика поверки 023.00.00.00.00.МП1», 

утвержденной ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева в мае 2006 г.  


