
Поверка 

осуществляется но документу «Методика поверки Анализаторы жидкости 

многопараметрические ЭКОТЕСТ - 2000» КДЦТ.414310.005 МП, 

утвержденному ГЦИ СИ ФГУ «Менделеевский ЦСМ» (Центральное 

отделение) в 04 апреля 2005 г. 


