
Поверка 

осуществляется по документу МП 21478-09 «Счетчики электрической энергии 

электронные многофункциональные серии SL7000 (ACE 7000, ACE 8000)». 

Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2009 г. 


