
Поверка  

осуществляется в соответствии с документом 08560 - 901158-01 МП 

«Анализаторы спектра ВЧ и СВЧ диапазонов 8560Е, 8560ЕС, 8561Е, 8561ЕС, 

8562Е, 8562ЕС, 8563Е, 8563ЕС, 8564Е, 8564ЕС, 8565Е, 8565ЕС. Методика 

поверки», утвержденным руководителем ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 17 

сентября 2009 г. 


