
Поверка  

осуществляется по документу БШ2.893.006.МП «Диоптриметры оптические 

ДО-3. Методика поверки» (приложение к руководству по эксплуатации)», 

утвержденному ФГУП «ВНИИОФИ» 22 января 2007 г. 


