
Поверка  

осуществляется в соответствии с ГОСТ Р ИСО 16063-21-2009 «Вибрация. 

Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 21. Вибрационная 

калибровка сравнением с эталонным преобразователем». 


