
итель  директора  
одственной  метрологии  
ИИМС » 

Н . В . Иванникова  

с3 	20i7 г . 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  НАУЧНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ  
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ  

ВНИИМС  

УТВЕРЖДАЮ : 

Система  автоматизированная  

информационно -измерительная  

коммерческого  учета  электроэнергии  

ОАО  «АК  «Транснефть » в  части  000 «Дальнефтепровод » 
по  НПС -3б  без  резервуарного  парка  (1-ая  пусковая  очередь ) 

Методика  поверки  с  изменением  Ns 1 
МП  50963-12 

Москва  
2017 
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10 Оформление  результатов  поверки  
10.1 На  основании  положительных  результатов  по  пунктам  раздела  9 выписывают  

свидетельство  о  поверке  АИИС  КУЭ  в  соответствии  с  Приказом  Минпромторга  России  от  
02.07.2015 г . Х  1815. В  приложении  к  свидетельству  указывают  перечень  ИК . 

10.2 При  отрицательных  результатах  поверки  АИИС  КУЭ  признается  негодной  к  
дальнейшей  эксплуатации  и  на  нее  выдают  извещение  о  непригодности  в  соответствии  с  Приказом  
Минпромторга  России  от  02.07.2015 г . Х  1815 с  указанием  причин . 

Раздел  10 (Измененная  редакция , Изм. .1) 

Зам . начальника  отдела  206.1 ФГУП  «ВНИИМС » Е .В . Громочкова  

Инженер  1 категории  ФГУП  «ВНИИМС » 

(Измененная  редакция , Изм. ]Ч 1) 

Е .В . Власова  
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