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Настоящая методика поверки распространяется на газоана,,Iизаторы оптические GS-O1, вы-
пускаемые ООО кСинтек>, Россия (лалее - газоанzLпизаторы) и устанавливает методику их пер-
вичной поверки при вводе в эксплуатацию и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интервал между поверками - один год.

Примечание: при использовании гzвоан:rлизаторов в составе измерительных канаJIов изме-

рительных систем, прошедших испытания в цеJIях }тверждения типа средств измерений, поверка
производится в соответствии с методикой поверки соответствующей системы, утвержденной в

установленном порядке.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице l.

Таблица 1 - Операчии поверки

|.2 Если при проведении той или иной операции поверки пол}чен отрицательныЙ результат,
дальнейшая поверка прекраIцается.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки применяют средства, укz}занные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства поверки

Наименование операции
Номер пунк-
та методики

поверки

Проведение операции при
первичной

повеDке
периодическои

поверке

1 Внешний осмотр 6.1 да да

2 опробование 6.2 да да
3 Подтверждение соответствия программного
обеспечения

6.з да да

4Определение метрологических характери-
стик
- определение основной погрешности газоана-
лизаторов
- определение времени установления покчва-

ний

6.4

6.4.|

6.4.2

да

да

да

да

Номер пунк-
та методики

поверки

Наименование этшIонного средства измерений или вспомогательного средства по-

верки, номер документа, регламентир),ющего технические требования к средству,
метDологические и технические характеристики
Термометр ртугный стеклянный
ГОСТ 28498-90, диапчвон измерений
+ 0,2'с

лабораторный ТЛ-4, ТУ
(0-55) 'С, цена деления 0,1

25-202|.003-88,
"С, погрешность

Барометр-анерорц кошгро.тъньй М-67 ry 2504-1,797-75, дtапазон измерений давлеrпая от

610 до 790 мм рт.ст., погрепшость *0,8 мм рт. ст.

Психрометр аспирационный М-34-М, ТУ 52.07-(ГРПИ.405 132.001)-92, диапазон
относительной влажности от 10 до 100 Yолрп температуре от 5 до 40 "С

Секлтrдомер СОСпр. ТУ 25-t894.003-90, погрешность * 0,2 с

6.2,6.з Источник питания постоянного тока Б5-48, диапазон напряжения постоянного тока
0-50 В, сила тока 0-2 А
Во;ьтметр шфровой универсаIIьньй В7-65, ТУ РБ 14559587.038, диапазон измерениrI

сиjш постоянного тока до 2 А; сиJш переменного тока до 2 А; сопротивленI,IJI постоян-

ному току 2 ГОм; постоянного нrlпря)кения до 1000 В; переменного напрDкения до 700 Ц



Номер пунк-
та методики

поверки

Наименование этшIонного средства измерений или вспомогательного средства по-
верки, номер докр{ента, регламентирующего технические требования к средству,
метрологические и технические характеристики

6.3 Азот особой чистоты сорт 2 по ГоСТ 929з-74 в баллоне под давлением
Стандартные образчы состава газовые смеси (дапее ГС) состава метан - ч}зот (ГСО
9750-2011), пропан - ztзот (ГСО 10262-20|З), выпускаемые по ТУ 6-Т6-2956-92 ь
баллонах под давлением (Приложение А)
Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ, ГОСТ 13045-81, верхняя граница диапzвона измерений
объемного расхода 0,063 мЗ/ч, кл. точности 4

Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый БКО-50-4
по ТУ 3645-026-0022053 1-95

Трубка поливиниJIхлориднiш (ПВХ) бх1,5 мм по ТУ 64-2-286-79
Адаптер поверочной газовой смеси ВКПЕ.413934.001 (входит в комплект поставки
газоанzLпизатора)
IВМ-совместимый компьютер с операционной системой семейства Microsoft Win-
dows, конвертер RS-485, программное обеспечение <GSConfig.exe> версии 1.0.0.0 и
выше

2.2 ,Щопускается применение других средств, не приведенных в таблице, но обеспечивающих
определение метрологических характеристик газоана,,Iизаторов с требуемой точностью1).

2.З Все средства поверки доJDкны иметь деЙствlтощие свидетельства о поверке, поверочные
газовые смеси в баллонах под давлением - действующие паспорта.

3 Требования безопасности

3.1 При проведении поверки соблюдают следlтощие требования безопасности:
- помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано приточно-вытяжной
вентиляцией;
- содержание вредных компонентов в возд}хе рабочей зоны должно соответствовать требо-
ваниям ГОСТ 12. 1.005-88;
- при работе с чистыми гiвами и гiвовыми смесями в баллонах под давлением соблюдают
"Правила устройства и безопасной экспJryатации сосудов, работающих под давлением", утвер-
жденные Ростехнадзором.

4 Условия поверки

4.| При проведении поверки соблюдают следуюпlие условия:
- температура окружaющей среды, ОС

- относительнаJI влажность окружающей среды, %о

- атмосферное давление, кПа
- напряжение питания постоянного тока, В
- расход ГС, если не указано иное, дм3/мин
- время подачи ГС, если не }квано иное, с

5 Подготовка к поверке

5.1 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
1) проверяют комплектность газоанЕLгIизатора в соответствии с его эксплуатационноЙ доку-

ментацией (при первичной поверке);

t) - Щопускается использование стандартных образчов состава газовых смесей (ГС), не указанных в Приложении А,
при выполнении следующих условий:

- номинtUIьное значение и пределы допускаемого отклонения содержания определяемого компонента в ГС
должны соответствовать указанному для соответствуюrцей ГС из приложения А;

- отношение погрешности, с которой устанавливается содержание компонента в ГС к прелелу допускаемой ос-
новной погрешности поверяемого газоан.rлизатора, должно быть не более l/3.

20t5
от 30 до 80

от 98 до 104,6
24,0 +2,4

0,5 + 0,1

90



2) подготавливают г€воанализатор к работе в соответствии с требованиями п. 2.2
ВКПЕ.413311.001 РЭ;

3) проверяют нilличие паспортов и сроки годности ГС;
4) баллоны с ГС выдерживают в помещении, в котором проводят поверку, в течение не ме-

нее 24 ч, поверяемые газоанализаторы - 2 ч;

5) подготавливают к работе средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуата-
ционной докр{ентации;

6) собирают схему поверки, рекомендуемiul схема соединений приведена на рисунке 1.

б Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре устанавливают соответствие газоанализаторов следующим требова-

ниям:
- нil,тичие маркировки взрывозащиты на корпусе;
- отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность;
- исправность органов управления;
- маркировка должна быть четкой и соответствовать требованиям п. |.7
ВКПЕ.413311.001 РЭ;

Газоанализаторы считают выдержавшими внешний осмотр, если они соответств},ют ука-
занным выше требованиям.

1-баллонсГС;2-релукторбаллонный;3-вентильточнойрегулировки1'4-индикаторрасхода
(ротаметр); 5 - адаптер поверочной газовой смеси; 6 - газоанализатор; 7 - измерительный прибор;

8 - источник питания.

Рисlтrок 1 - Рекомендуемая схема подачи ГС из ба,цлонов под давлением на вход гiвоан:rлизатора
при проведении поверки

4



6.Z Опробование

6.2.1 При опробовании проводят проверку общего функционирования газоанализатора в сле-

дующем порядке:
l ) включают электрическое питание газоанализатора;
2) выдерживают газоанализатор во включенном состоянии в течение времени проГреВа;

3) фиксируют показания дисплея газоаншIизатора и измерительного прибора, подкJIючен-

ного к аналоговому выходу.
6.2.2 Результат опробования считают положительным, если по окончании времени прогрева от-

сутствует сигншIизация об отказах, на дисплеЙ газоанализатора выводится измерительнаJI

информаuия и выходной аналоговый сигнал не менее (4,0+0,5) мА"'.

6.З Подтверждениесоответствияпрограммногообеспечения

6.3.1 Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО) газоанали3аторов проводит-

ся путем проверки соответствия ПО газоанаJIизаторов, представленных на поверку, тому

по, которое было зафиксировано (внесено в банк данньгх) при испытаниях в целях уrвер-
ждения типа.

6.З.2 ,Щля проверки соответствия ПО выполняют следующие операции:
проводят визуализацию идентификаuионньtх данньгх ПО, установленного в газоанализа-

тор, при включении электрического питанияили через меню газоанализатора в режиме кИНФ>, В

порядке, описанном ь п. 2.6.4 ВКПЕ.4lЗ31 1.001 РЭ;
сравнивают полученные данные с илентификационными данными, устаноВленными прИ

проведении испытаний в целях утверждения типа и указанными в описании типа газоанализато-

ров.
6.з.з Результат подтверждения соответствия По считают положительным, если идентификаuи-

онные данные соответствуют указанным в описании типа гчвоанi}лизаторов (приложение к

Свидетельству об утверждении типа).

6.4 Опрелеление метрологических характеристик

6.4.| Опрелеление основной погрешности газоанализатора

газоанализатора проводят в следующем порядке:Определение основной погрешности

l) На вход газоанализатора с помощью адаптера вкпЕ.413934.001 подают ГС (таблиша А.1

приложения Д, соответственно определяемому компоненту) в последовательности JфJф l - 2 _ 3,

время подачи каждой ГС не менее 90 с.

2) Фиксир}.ют установившиеся значения выходного сигнала газоанализатора:

- по показаниям дисплея газоанализатора;
- по показаниям измерительного прибора, подключенного к аналоговому выходу;

_ по цифровому выходу газоанализатора с помощью персонального компьютера с установ-

ленным По "GSConfig.exe" (при первичной поверке),

') значение выходного токового сигнаJIа при прогреве газоаНаJIиЗатора ДоЛжНо быть (1,0*0,4) мА, Что не яВляеТся При-

знаком неисправности.



з) Рассчитывают значение довзрывоопасной концентрации определяемого компонента в i-

ой ГС по значению выходного токового сигнала по формуле

c,:5.(t,-+). (l)
, 1Ё \}

где i, _ установившееся значение выходного токового сигнала газоанализатора при пода-

че i-ой ГС, мА;
с" - верхний предел диапазона измерений определяемого компонента, довзрывоопас-

ная концентрация, % НКПР.
4) Значение основной абсолютной погрешности газоанfu,Iизатора Д,, О/о нкпр, рассчитыва-

ют по формуле

Д,: С, - С:,

где С.

г7,ь.

Значение

формуле

,Щействительное
ой ГС СJ,О/о НКПР, по

формуле

- результат измерений довзрывоопасной концентрации определяемого компонен-

та на входе газоанализатора, по покiваниям дисплея газоанализатора, % НКПР;

-действительное значение довзрывоопасной концентрации определяемого ком-

понента в i-ой ГС, % НКПР.

основной относительной погрешности газоанализатора 6., о^, рассчитывают по

(2)

(4)

(3)- с, -с.-d. : -j---!. l0U, L.

значение довзрывоопасной концентрации определяемого компонента в l-

значению объемной доли определяемого компонента, 0/о, 
Рассчитывают по

- i. -i - :r

с'-''' .100.
i a.,..-л

-:_ t_l t l'

где a:i::',ОЁ:, ' _ объемная доля определяемого компонента. ук€ваннаJI в паСПОРТе i-й ГС, %;

C-t-= - объемная доля определяемого компонента, соответствующаJI нижнему концен-

трационному пределу распространения пламени (нкпр) согласно гост 30852.19-2002,o^.

5) Результат определения основной погрешности газоанаJIизатора считают положительным,

если
- основная погрешность газоанализатора во всех точках поверки не превышает пределов,

указанных в таблице Б.1 приложения Б;

- разность между показанием дисплея газоанализатора и значением, полученным посредст-

вом цифрового выхода (при первичной поверке), в каждой точке поверки не превышает 0,2 в до-

лях от пределов допускаемой основной погрешности,

6.4.2 Определение времени установления показаний

.щопускается проводить определение времени установления показаний одновременно с оп-

ределением основной погрешности по п.6.4.1 по схеме рисунка l,
опрелеление времени установления показаний проводить в следующем порядке:

1) снять адаптер для подачи Гс со входа газоанализатора;

2) открыть вентиль на баллоне с ГС Ns 3 и пропускать ГС через соединительные линии и

насадку в течение не менее l20 с (при длине соединительньгх линиЙ не более 2 м);



3) надеть адаптер для подачи ГС на вход газоанализатора, включить секундомер, зафикси-

ровать показания через 30 с (t1) и 90 с (t2)

результаты определения времени установления показаний считают удовлетворительными,

если выполняется условие:

C.r а 0,9,с.., (5)

где С.l, С,: - значения вьtходного сигнаJIа газоанаJIизатора через время t| иt2 после пода-

чи ГС, довзрывоопасная ко нцентра ция, О/о НКПР.

7 Оформление результатов поверки

7.I При проведении поверки газоанализаторов составляют протокол результатов поверки, ре-

комендуемая форма которого приведена в приложении В,

7.2 Газоанализаторы, удовлетворяющие требованиям настоящей методики, признают годными

к эксплуатации.

1.З ПоложитеЛьные резУльтаты поверки оформляют свидетельством о поверке установленной

формы согласно ПР 50.2.006-94.

7.4 РекомендУемая форма заполнения оборотной стороны свидетельства о поверке СИ приве-

дена в приложении Г.

],5 При отричательных результатах поверки экспJryатацию газоанализаторов запрещают и вы-

дают извещение о непригОдностИ установленной формы согласно пр 50.2.006-94 с указа-

нием причин непригодности,



Приложение А
(обязательное)

Технические характеристики газовых смесей, используемых при поверке используемых
при поверке газоанiшизаторов оптических GS-01

Таблица А.1 - Технические характеристики газовых смесей, используемых при поверке га-
зоаншIизаторов оптических GS-0 1

Определяемый
компонент

Щиапазон
измерений
объемной до-
ли опредеJUIе-
мого компо-
нента (до-
взрывоопас-
ной концен-
mации)

номинальное значение объемной
доли определяемого компонента в

ГС, пределы допускаемого откло-
нения

Погреш-
ность атте-
стации

Номер ГС
по реестру
ГСо или
источник
гсГС J\9l гс J\ъ2 ГС NsЗ

Метан (СН+) от 0 до 4,4 оА

(от 0 до 100 %

нкпр)

Евот О.ч., сорт 2

по ГоСТ
929з-,74

2,20 о^

+0,25 уо

4,|5 О/о +

0,25 оА

t0,8 о/о отн. гсо 9750-
20]'I

Пропан (СзНв) От 0 до 1,7 Уо

(от 0 до l00 %
нкпр)

азот О.ч., сорт 2

по ГоСТ
929з-74

0,85%+5
о/о отн,

|,6о^+5
о/о отн.

* 1,5 ой отн.
гсо
10262-20|з

Примечания:
l) Изготовители и поставщики ГС - предприятия-производители стандартных образчов со-

става газовых смесей, прослеживаемых к государственному первичному этiLлону единиц мо.тtярной

доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭТ 154-2011;
2) дзот особой чистоты сорт 2 по ГоСТ 929з-74 в баллоне под давлением.



Пршложение Б
(рекомендуемое)

,Щиапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности
гiвоанаJIизаторов оптических GS-O 1

Таблица Б.1 -.Щиапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности гЕво-
анализаторов оптических GS-O l

Определяемый
компонент

,Щиапазон измерений содержания
опDедеJIяемого компонента

Пределы допускаемой
основной погрешности (выбирают

большее значение)% нкпр объемной доли,О/о

Метан (СНа) От 0 до l00 от 0 до 4,4
+ з о/о от ДиапаЗона измерений+

или
+ 5 о/о от показаний**

Пропан (СзНв) от 0 до 100 от 0 до 1,7

L з оА от диапirзона измерений*
или

+ 5 о^ от показаний**
Примечания:
1) Значения НКПР указаны в соответствии с ГОСТ 30852.|9-2002.
2) Ввиду того, что газоанЕLIIизаторы обладают ч}tsствительностью к широкой номенклатуре

органических веществ помимо указанных, пределы допускаемой основной погрешности
нормированы только для смесей, содержащих только один горючий компонент.

3) * - соответствует пределам допускаемой основной привеленной погрешности;
** - - соответствyет пределам допускаемой основной относительной погрешности.
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Приложение В
фекомендуемое)

Форма протокола поверки
Протокол поверки

от

(тип СИ)

1) Заводской номер СИ
2) Принадлежит
3) Наименование изготовителя
4) !ата выпуска
5) Наименование нормативного документа по поверке

6) Наименование, обозначение, заводские номера применяемых средств поверки/ номера паспор-
тов ГС

7) Вил поверки (первичная. периодическая)
(н},жное полчеркнуть)

9) Результаты проведения поверки

Внешний осмотр

Опробование

ие соответствия п много обеспечения

Определение метрологических характеристик

опоелеление основной

Идентификационное
наименование программ-

ного обеспечения

Номер версии (идентифи-
кационный номер) про-
граммного обеспечения

I_[ифровой иденти-

фикатор программ-
ного обеспечения

(контрольн:uI сумма
исполняемого кода)

Алгоритм вычисле-
ния цифрового иден-

тификатора про-
граммного обеспе-

чения

ие основнои по ности газоанчLп

Номер
гс

(точка
повер-

ки)

Со-
став
гс

!ействительное значение
содержания определlIемо-
го компонента в i-ой Гс

Измеренное значе-
ние довзрывоопас-
ной концентрации

опредеJUIемого ком-
понента при подаче
i-ой ГС. % НкПР

Значение основной погреш-
ности, пол)ченное при по-

верке

объем-
HZUI до-
ля,Yо

довзрывоопас-
ная концентра-
ция, Yо НКПР

показа-
ния дис-
ллея,О/о

нкпр

значение
выходно-
го токо-
вого сиг-
HaJla, мА

приведен-
ной,Yо

относитель-
ной,Yо

Определение времени установления показаний
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Вывод:
заключение , зав. JФ

(тип СИ)

соответствует предъявляемым требованиям и признано годным (не годным) для эксплуатации.

ФИО и подпись поверителя
Выдано свидетельство о поверке
(Выдано извещение о непригодности

подпись
от

ll



Приложение Г
(рекомендуемое)

Форма заполнения оборотной стороны свидетельства о поверке

ПОВЕРКА ПРОИЗВЕДЕНА

с применением этzl,тонов:

согласно документу МП-242-1854-2015 <Газоанализаторы оптические GS-01. Методика по-
верки)), разработанному и утвержденному ГЦИ СИ ФГУП кВНИИМ им. .Щ.И. Менделеева> <05>

февраля 20l5 г.

при след},юIцих значениях влияющих факторов:

температура окружающей среды, ОС

атмосферное давление, кПа
относительная влажность среды, Ой

Результаты внешнего осмотра

Результаты опробования

Результаты подтверждения соответствия ПО

Результаты определения метрологических характеристик

(наименование СИ)

Поверитель

.Щата

(Ф.и.о.)
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