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l вво.щАя члсть

1.1 Насrоящая rrеmдикs пов€ркх (в дutьнсйшем - мсrопrка) распрстFrняется ва

прсюбразоватсrпr длскрепrълr сrпrалов МАСХ MCR (лалее по тексгу - преобразоватогt) и

уqтаяавлпваст мЕIодш и средстsа ro( псрвшцой х пФиод{ч€€кой поверсr,' 
1.2 Преобразоаатепв подлежат пов€рке с перtiодпностъю, усгsrrrвJивасмой

потребrrгелем с лёгоra режимов t,l иктевсrвностr экспJryатацяи, ао Fе роке одrого ршt в

5 лсг.

2 ОIIЕРЛЦВИ ПОВЕРКИ

2.1 Оперsцип, вшпоJIмемые при поверке преобразователей, и пор,цок ю(

выполflеш.rrr прпведевы в таблице l.
т86rпrц8 l

Г: Ьверка пр*ращастся при поrrучёнии сгрццате,ъ'rого резу,ьтата по любому из

rrункгов табrпrцы l.
2.3 ПрIt пер8rчllой поверке преобразовате,ь к)зrращастс, изп)товштелю с

изложевием прrдtиЕ возврaта ,u, прв€девия liеропрпrrий по }{х устрапснвю и

повторвого пр€дьяшенкя.
2.4 Пря пФиодrqеской пов€рке преобрsзоватsль Еозвр8щаетýя представrтелю

эксшrуатачиЪrшой'служб", 
" "-ож"rпaи 

прr,иt возврsта для проведеяия мсроприягий по

rD( устранекию }l поЕторЕого предьrrшеяяя.

3 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ

З.l ПФ€s€нь средФв l змереЕrй, испо,ьзуемых Ери пов€ркс, приведен в

таблшlе 2.

Тв6.1шrа 2

3.2 Д*ус*-* проsедеfiие поэсрtс преобразователей с прихенением эт'tловЕш(

срлсгв rзмерЪвий " ""поrrо."r.*"оЙ 
обоiулоiаtчля * у-**ч j Tj_y: 2i,x:

"Ыr"*й-й "rр.йеЕие 
r коЕтро,Б 

"е,Ьпог,"""*о 
харrrгФиспrк (лшее - МХ)

поверrемьD( ttзделий с тсбуешой точносгью.
3.3 Примсвяеrше при поверхе прсобразоватслей Федства язмереrшя и

исп"rr"тоr"ое оборулование доJDйнц иметъ лействуючгrе свrдете,ьства о поверхе

(аттесгациll).

Напirеновдfiе опФаIшl{

Номер
пуrкга

пастояшей
мстодtlки

Необходпrосгь вшпоrпrения

при псрвrтrой
по8ерке

гPrr
псрrодичсской

flоверке

l. Внецпrrf, осмот E.l Дs Да

2. Прв€рка доrryскаемой основной
абсолютвойпоФешяоgгппр€образов rя 8.2 Да Да

Наименование, обозначевие

Освовные средсtва повФrоt
Рег. ffs 25985{9
Рег. л9 5l561-12лкип 4l l5лА

Рег. Ng 22129{9
Рег. Ns 5738-76



4 ТРЕБОВЛПИЯ К КВЛJШ(DИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведеIлпо повсрки доIryскают лшlа, атт]естовяFЕые в кач€стве поверmелей

Федств кlмерсIrd элекIрических веJIичпв.' 
4.2 ПоЪерrrтеь дЬлкен цроfiти инстукт&к по тешЕке бgзопасности и ltмgгь

дейgrвующее удостоверсцие ва право работы в эдектроустаповках 
__с_ 

напря,кением до

1000 В с кзалифжачиошой Фуппой по элекфобезопасноФлt не циже IlL

5 ТРЕБОВЛЕИЯ БЕЗОIIЛСНОСТИ

5.1При проведеш поsеркц до.lr:кны бьпь собrподешл требовавия бсзопасrrосгп,

уставошевrrые гост 12.3.019_80, <dIравплами т€хfi}ши безопасвоспr, при экспл)атации

электроустаrlовок пспрфtýtдейD, <<I\,lеlкотраслевыии праввлами по охр8яе туда
1праЙЬ безопасвосги) прп экспJryатации электроустilвовокD, Соблюдают тшоке

требовавия безопасносги, изIожеtlные в зкспJIуатацЕоЕяь!х докумсllтах на

прсобршователи rr приi{евяемве средства !-ifмереflий.

5.2 Средсгва пов€рtоr, которые подлежат зzЕlемлевию, до,t,шlы быть надежно

заземлеtlы. Подсосдпrеrrие зажrrмов заUцfiного 3!Iземления к коЕryру заземJIеция дол)Iшо

пропзводlться равее дrугих соедl{вgций, а отсоедmlеЕпе - цосJтtе всех oтсоGдинеflий,

6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДД,ЕИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При провсдепии поверки должвы со6,податься усдовия, псречислспные в

таблlrце з,
табJrица 3

7 ПОДГОТОВКЛ К ПОВЕРКЕ

Перед поверкой должяы бьпь выполвсвы следуючцrе по.щотоЕитшьные работы:

7.1 Пров€реqы докумеЕты, полгвер]кдаюuцrе элекгрцчесцдо безопасность

7.2 Проведены тешlгtеские и оргаtlизацпоцБIе мФоЕрIяшUt по обеспсчепию

безопасносги' ороволпмьп работ в соответствий с действуtопими полох(скиями Гост
l2.2.007.0-75 ц ГоСТ l2.2.00?.з_75

7.З Ср€дсгва хз!rерсшr, испоJБзусмые прr повФкеl повераlы I. подпот]OВл€Ilы к

работе согласво юr р)ловодствirм по экcruуатациI,

t ПРОВЕДЕЕПЕ ПОВЕРКИ

8.1 Ввешrй осмотр
Ввешrrий осмотр проltзвомг визуальЕо.

при вЕеrrпrем осмотре должно бшь усгацовлеrrо:
l) BaJп{B.re руководсг8а по эксплуат8цих;

2) соотвегствие комллекIности п маркировки рyководству по эксплуатацил;

3) отсуrствле мехавическлlх поврсжден,й, влияющ!rх на правиlБность

функчиоrпrровашя и метрологические хараrгерисгккr преобразоsателей;

4)валпше свпдrгеrъства о предыдущсй поверке при дерио,Фrческой поверке,

Пробразоватtlь, не удоsJIетворяюдЧ{й требовашлr п,8,1 rrsстошцей мfiодикп,

4

напмсновавие и обозлаtrеtшс влияющей велппвы НормrровапrIос значевие

l. ТеrшФатура окр}.8ающей стеды, ОС m15до25

2. огносrrге.rьвая вла;кrость окруrкающсго воздуха, Уо ог 45 до 80

3. Атмоферное лавлепие, кIIа (мм.рт.сг.) от 98 до t05 (от ?З5 до ?85)



gе подлежпт цоверке до устранеtl}irl неиспрiвностсй ялi ttссоотвfiФвий. после rх
устраrlевI{я BBemErfr осшот проводrт в полr|оri объеме.

РЕ]уjь]зты црвФкя считаются удовлgтворrгельЕIдл, ecjй ацпо.rlЕrlют]ся всс

вышеукдtаяRце тебоваЕrя.
Е.2Провсрка допускаемой освовrrой абсолютiой погреIшосгя преобразоваяия

проц)мтс, в с]rед/ющей последоватсJrьности:
l) По.шоюшrь чрпборы к рвботс согласво ю( руководствам по эtсплуатацЕи.
2) Собрать схему, цриведевtтую нs рисуцке l.

Рисуяок 1 - Струкгурвая схема првсрки допускsемой осЕовпой прш€девпой
погрешяосги преобрезоЕавпя

З) На Еход преобразоватеrrя от калибратора уЕцЕсрсаJьrrого 9100 (далее - 9100)

посrlедоватеIьЕо подать rtмпуьсrrуо посJrедоватсJьность с амIutцту.щIмп зяачепия сlллы

хмIryJБсното тока в Дtдпазове оТ l2 до 2,1 мА с чаgтоюй l; l00; l00o; 2500; 5000 Гц,

4) Фшспрвать звачевllrl колиtlествlt lмtlymcoa азмереЕЕьD( с помоцью
осцпллогрфа rифРвого Акип 4l l5/lA (лшес - ЖИП 4l l5/lA) за 1 шrЕугу,

5) Рассштать основrую абсоrпотвlrо погрецшость по формулс (1):

(l)

гдс /f* - ко.Iмчесгво импульсов, измереrrное Акип 4l l5/lA, импудьс;

lf- - заданцое коrичество импудьсов, подаваемое с 9 l 00, пдIуJъс.
Резуrьтаты проверIо{ счЕпrются удовJIетворитеJьtlымц, ecJtи цоlцдеФlые значевия

осцоввой абсоJпотsой погрешносги преобразоваIIIIя не превыIцдот зЕачевшN *l IrмпУльС,

9 ОФОРМЛЕЕИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ

9.1Резуштаты поверки лреобразователей офорrдrть а соответствии с Приказом

МявхсгерФво цромьшлснвости и iорго"пя РФ от 2 шоля 2015 r- N9 l8l5 (об

уrrФ*д"Ь IIо!яжа провелевия поверюt срсдств измФений, требовавия к зrаку

поверtоl tt содержаяию свпдетеrъстм о поверке,).

9.2При положrrтеrьвом pery,,Iьтaтe поверюr цреобразоватеJIц яостовФяlотс,
зЕzко}t пов€рки ц здIясью в паспорте, зааеряемой по.цIисью повсрптеJIя п зкrком поверки

цrп вьцайся (СвIrдсге.пьство о поверке)r.

9.З Прц отщатс"ъЕом рЕ]упьтатс поверкц преобразовател{ яе допускilются к

лашвейшеrлу прхмеЕеЕию, звак пов€рки гасrтся, <€видgrsльсгво о поверке''

аяr{улФуsrcя, выппсывает]ся <йзвещение о ЕепрхгодlостD} gllц делаsтся

соответствуюцщ зшIись в паспорfý Еа преобразоватсrь.

Осuиллограф
щфровой

Акип 4l l5/

Каrплбратор

унцвsрсаlБIrый
9100

Преобразоватыlь

входы пrrгдIия


