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I ВВЕДЕНИЕ
1.1 Настоящая методика поверки распространяется на системы оптические изме- 

рительЕ1ые FTB-2 (Pi'O) (далее по тексту -  системы), изготовленные фирмой «EXFO 1пс.», 
Канада, и определяет методы и средства первичной и периодической поверок.

Системы оптические измерительные FTB-2 (Pro) предназначены для измерений 
ослабления, длины (расстояния) до мест неоднородностей, оценки неоднородностей опти
ческого кабеля, измерений длины волны и проведения анализа оптического спектра, изме
рений поляризационной модовой (ПМД) и хроматической дисперсии (ХД), формирования 
цифрового измерительного сигнала с заданной тактовой частотой и измерений частоты на 
электрических и оптических интерфейсах, измерений средней мощности и ослабления оп
тического излучения в волоконно-оптических кабелях и оптических компонентах (в зави
симости от модуля).

1.2 Интервал между поверками-1  год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.1 При проведении первичной и периодической поверок должны быть выполне

ны следующие операции, указанные в таблице 1.
Таблица I

Маи.менование операции
Номер
пункта

методики

Проведение операции при
первичной повер

ке
периодической

поверке
1 Внешний осмотр 8.1 Д а Д а

2 Опробование 8.2 Д а Да
3 Подтверждение соответствия про
граммного обеспечения

8.3 Да Д а

Определение метрологических характеристик систем с модулями FTB 
FTB-7400X, FTB-7500X, FTB-7600x, FTBx-720C, FTex-l 

FTBX-735C, FTBX-740C, FTBx-750C

-7200х, FTB-7300X. 
ООС,

4 Определение рабочих длин волн оп
тического излуче^шя

8.4 Да FieT

5 Определение диапазона измерений 
длины и расчет абсо.чютнои погреш
ности измерений длины

8.5 Да Д а

6 Определение динамического диапа
зона измерений ослабления

8.6 Д а Д а

7 Расчет абсолютной погрешности из
мерений ослабления

8.7 Д а Да

8 Определение мертвой зоны при из
мерении ослабления и положения не
однородности

8.8 Д а Нет

9 Определение длительности зонди
рующих импульсов

8.9 Д а Нет

Определение метрологических характеристик систем с модулями 
FTB-5230S, FTB-5240S

10 Определение диапазона измерений 
длины волны и расчет абсолютной по- 
грешЕЮСТИ измерений длины волны

8.10 Да Да

1! Определение диапазона отобража
емых значений уровня средней мощ-

8.11 Да Д а



ности и расчет абсолютной погрешно
сти измерений уровня средней мощ
ности
12 Определение разрешающей спо
собности

8.12 Д а Нет

Определение метрологических характеристик систем с модулями FTB-5700
13 Расчет абсолютной погрешности 
измерений хроматической дисперсии 
(ХД)

8.13 Д а Д а

14 Определение диапазона измерений 
и абсолютной погрешности измерений 
ПМД

8.14 Д а Д а

15 Определение рабочего спектраль
ного диапазона

8.15 Д а Д а

16 Определение диапазона измерений 
и расчет абсолютной погрешности из
мерений длины (расстояния)

8.16 Д а Д а

Определение метрологических характеристик систем с модулями FTB-8805, FTBx-8870, 
FTBx-8880 (в части электрических интерфейсов PDH/SDH)

17 Определение номиналь
ных значений тактовой ча
стоты формируемых сигна
лов и расчет относительной 
погрешности установки так
товой частоты формируемых 
сигналов

8.17 Д а Д а

18 Расчет отклонения тактовой часто
ты входного сигнала относительно 
номинальных тактовых частот пере
датчика и относительной погрешно
сти измерений частоты

8,18 Д а Д а

19 Определение номинальных зна
чений амплитуды формируемых 
сигналов и расчет отклонения уста
новки амплитуды формируемых 
сигналов

8.19 Д а Д а

20 Определение номинальных зна
чений длительности формируемых 
сигналов и расчет отклонения уста
новки длительности формируемых 
сигналов

8.20 Д а Д а

Определение метрологических характеристик систем с модулями 
F'I'B-8830NGE, FTBx-8870, FTBx-8880, FTB-88100G, FTB-88100NGE, FTBx-88200NGE

21 Определение рабочей длины волны 
оптического излучения, рабочего 
спектрального диапазона

8.21 Д а Д а

22 Определение уровня выходной 
мощности

8.22 Д а Д а

23 Определение диапазона измерений 
средней мощности оптического излу
чения, рабочего диапазона уровня

8.23 Д а Д а



мощности приемника, ммнн.сшльнон 
чувствительности приемника, расчет 
абсолютной погрешности измерений 
средней мощности оптического излу
чения
24 0]1ределение номинального значе
ния тактовой частоты передатчика, 
расчет относительной погрешности 
тактовой частоты передатчика

8.24 Да Да

25 Расчет сдвига тактовой частоты пе
редатчика от номинальных тактовых 
частот передатчика, относительной 
погрешности измерении частоты сиг- 
1[Щ1а

8.25 Да Да

Определение метрологических характеристик систем с модулями FTB-3930, встроенных 
измерителей средней мощности оптического излучения систем

26 Определение диапазона измерений 
уровня оптической мощности; расчет 
относительной погрешности измере
ний уровня средней мощности опти
ческого излучения на длинах воли ка
либровки

8.26 Да Да

27 Определение диапазона длин волн 
исследуемого излучения

8.27 Да Да

28 Определение длин волн источника 
излучения

8.28 Да Да

29 Определение уровня н 
нестабильности уровня выходной 
мощности источника

8.29 Да Да

30 Определение диапазона и расчет 
абсолютной погрешности измерений 
обратных потерь

8.30 Да Да

2.2 При получении отрицательного результата при проведении хотя бы одной опе
рации поверка прекращается.

2.3 Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в установленном 
порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица н индивидуальные 
предприниматели.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 при проведении первичной и периодической поверок должны быть 

использованы средства, указанные в таблице 2,
Таблица 2

Номер 
пункта ме
тодики но- 

верки
' 8.4, S.li, ' 
8.16,8.21 -  
8.23, 8.26

8,29

Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного 
средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего 

технические требования, и (или) метрологические и основные технические 
__________________ .чарактеристики средства поверки _______
Государственный рабочий зталон единицы средней мощности оптического 
излучения в волоконно-оптических системах передачи в диапазоне от 10 ''' до 
10'“ на д.1инах волн от 500 до 1700 нм (РЭСМ-ВС). Регистрационный номер в 
Федеральном информационном фонде: 3.1.2ZA,0029.2015.
Основные метрологические характеристики:_______



Номер Наименование и тип (условное обозначение} ochobhoi o или вспомогательного 
пункта ме- средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего 
тодики по- технические требования, и (или) метрологические и основные технические

верки ____________________характеристики средства поверки______________
Диапазон измеряемой средней мощности оптического излучения: от 10'*' до 
10'̂  Вт. Длинь! волн градуировки измерителя мощности (длины волн 
излучения источников): 632,8; 840-860; 1064; 1300-1320; 1540- 1560; 1485 
-  1495; 1620 - 1630 нм. Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений средней мощности оптического излучения на длинах волн 
градуировки в диапазоне от 10'" до 2-10'^ включительно: ± 2,5 %; в 
диапазоне от 10'-’ до Ю'" Вт вклЕочительно: ± 3,5 %. Пределы допускаемой 
ОТ1ЕОСН гельной погрешности измерений средней мощности оптического
излучения в рабоче.м спектральЕЮМ диапазоне: ± 5 % ____________ _______

8.5-8.8 Государственный рабочий эталон единиц дливзы и ослабления в световоде в
диапазонах воспроизведения от 0,06 до 600 км и от 0,5 до 20,0 дБ (РЭДО). 
РегистрацншЕный номер в Федеральном ищ|юрмационном фонде: 
3.1.22А.0035.2015.
Основные метрологические характеристики:
Диапазон воспроизведения длины (расстояния) до мест неоднородностей в 
оптическом волокне от 0,06 до 500 км, пределы допускаемой абсолютной 
погрешности воспроизведения длины (расстояния) до мест неоднородностей 
в оптическом волокне: ± (0,15 +5 - lO'^L) м, где L -  воспроизводимая длина, м; 
диапазон воспроизведения значений ослабления оптического излучения: от 
0,5 до 40 дБ, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
ослабления оптического излучения; ± 0,015 А, где А -  измеряемое
ослабление, дБ______________________________________________________

8.9. 8.19, Осциллограф запоминающий цифровой WaveSurfer 422 
8.20 Основные мегрологичеекне характеристики;

Полоса пропускания 200 МГц. Диапазон коэффициента отклонения: от 
I мВ/дел до 1 В/дел (на нагрузке 50 Ом), от I мВ/дел до 10 В/дел (на нагрузке 
1 Мом), Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности измере
ний напряжения: ± ( l,5'10' '̂LJ+0,5*10' '̂8'K.o), где U - измеряемое напряжение.
Ко - установленный коэффициент отклонения,____________________________

8.9 Фотоприемное устройство
Основные технические характеристики:
Полоса пропускания 150 МГц. Абсолютная чувствительность 10 В/Вт, Рабо
чие длины волн 1,31; 1,55 мкм_________

8.10,8.12 Государственный рабочий эталон единицы длины волееы для волоконно
оптических систем передачи информации в диапазоне воспроизведения от 
600 до 1650 нм (РЭ ДВ). Регистрационный номер в Федеральном информа
ционном фоЕЕде; 3.1.ZZA.0024-2015.
Основные метролоЕ'ические характеристики;
Длины волн лазерных источников излучения: 1310 ± 10, 1550 ± 10, 1625 ± 10 
им. Ширина cneiapa по уровню 0,5 (для 1550 нм) не более 1 пм. Средняя 
мощность оптического излучения не менее 1 мВт. Харакз'еристики источника 
излучения isa основе cyllepJ[Юмннecцe^nнoгo диода и 1'азонаполненной кюве
ты с ацетиленом (входят в состав рабочсЕ’о эталона): средняя мощность опти
ческого излучения; не MCEiee 50 .мкВт, рабочий спевстральЕЕЫй диапазон линий 
поЕ'Лощения: от 1510 до 1540 нм, пределы допускаемой относительной
погрешности определеЕшя длин волн: ± 510'^ отн.ед.______________________

8.13 Государственный рабочий эталон единицы хроматической дисперсии в 
диапазоне воспроизведения от минус 350 до плюс 350 пс/нм (РЭ ХД). 
Регистрационный номер в Федеральном информационном фоЕще:



Номер 
пункта ме
тодики по

верки

Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного 
средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего 

технические требования, и (или) метрологические и основные технические 
характеристики средства поверки

3.1.ZZA.0023-2015.
Основные метрологические характеристики:
Рабочие длины волн: от 1260 до 1650 нм. Диапазон воспроизведения единицы 
ХД: от минус 350 до плюс 350 пс/пм. Границы допускаемой основной по
грешности при воспроизведении единицы ХД: ± 1 пс/нм

8.14 Государственный рабочий эталон единицы поляризационной модовой дис
персии в диапазоне воспроизведения от 0,05 до 120 пс (РЭ ПМД), Регистра
ционный номер в Федеральном информационном фонде: 3.1.ZZA.0022-2015. 
Основные метрологические характеристики:
Рабочие диапазо[1ы длин волн; 1310 ± 10, 1550 ± 10 нм. Диапазон 
воспроизведения единицы ПМД: от 0,05 до 120 пс. Границы допускаемой 
основной погрешности при воспроизведении единицы ПМД: ± (0,012ие i 
0,005 ■ А), где А -  значение ПМД

8.14 Катушка одномодового оптического волокна (2[цтуки). 
Тип волокна SMF28. Длина 1 км

8.14 Катушка одномодового оптического волокна. 
Тип волокна SMF28. Длина 120 км

8.15, 8.21 Систе.ма оптическая измерительная FTB-500 с модулем оптического анализа
тора спектра FTB-5240.
Основные метрологические характеристики;
Диапазон измерений длины волны: от 1250 до 1650 н.м. Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности измерений длины волны; ± 0,05 нм. Диапазон отоб
ражаемого значения уровня средней мощности излучения: от +18 до -75 дБм. 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня средней 
мощности оптического излучения (на длине волны 1.55 мкм, при уровне 
входной мощности минус 10 дБ.м): ± 0,4 дБ

8.17,8.18, 
8.24, 8.25

Частоте .мер универсальный CNT-90XL.
Основные метрологические характеристики;
Диапазон измеряемых частот по каналам А, В; от 0,001 Гц до 300 МГц; канал 
С от 200 МГц ,то 40 ГГц. Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений частоты при работе от внутреннего опорного генератора ОСХО 
19/9(), времени из.мерения 200 мс 2-10'^

8.18 Генератор импульсов Г5-85.
Основные метрологические характеристики:
Диапазон частот: ог 3 кГц до 1 ГГц. Выходное напряжение: от 0,2 до 2,0 В 
при Rh=50 Ом. Регулируемая длительность основных импульсов: от 1 нс до 
200 МКС, Нерегулируемая длительность основных импульсов: от 0,5 до 1 нс

8.24, 8.25 Осциллограф 86100D с модулем 83496В.
ОсиовньЕс технические характеристики;
Гип каналов: диффереицишшный и }1есимме'фичнын электрический, о^шомо- 
довый и многомодовый оптический. Диапазон входных данных: от 50 Мбит/с 
до 14,2 Гбит/с (опция 200). Выходное напряжение восстановленного ciinituia 
на передней панели: от 220 мВ до 1 В

8.30 Государственный рабочий эталон обратных потерь в волоконно-оптических 
системах передачи информации в диапазоне от 5 до 50 дБ на длинах волн 
13 10 и 1550 им. Регистрационный номер в Федеральном информационном 
фонде: 3.1.ZZA.0030.2015.
Основные метрологические характеристики:



Номер 
пункта ме
тодики по

верки

Наименование и тин (условное обозначение) основного или вспомогательного 
средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего 

технические требования, и (или) метрологические и основные технические 
характеристики средства поверки

Диапазон измерений обратных потерь: от 5 до 50 дБ. Длины волн калибровки 
(длины волн источи ика), ([)нксированные в диапазонах: от 1300 до 1320, от 
1540 до 1560 нм. Пределы дш!ускаемой абсолютной погрешности измерений 
обратных потерь: i  0,5 дБ

3.2 Допускается также применение других средств, не приведенных в таблице 2, 
но обеспе>-пша!ОЩИХ определение метрологических характеристик (MX) поверяемых си
стем с требуемой погрешностью.

3.3 Все средства поверки должны быть поверены и аттестованы в установленном 
порядке.

4 ТВЕБОВЛИИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4,) К проведению поверки допускается инженерно-технический персонал со 

среднетехническим или высшим радиотехническим образованием, имеющий опьгг работы 
с радиотехническими установками, ознакомленный с руководствами по эксплуатации (РЭ) 
системы н средств поверки и документацией по поверке и прошедший обучение по требу
емым видам измерений, имеющий квалификационную группу не ниже III в соответствии с 
правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5Л При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, 

предусмотреннь[е «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребите
лей», «Правилами rexfinKvi безопасности при эксплуаз’ации электроустановок потребите
лей», а также изложенные в руководстве по эксплуатации на системы, в руководствах по 
эксплуатации па применяемые при поверке рабочие эталоны и всгюмогательпое оборудо
вание.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
6.1 При проведении поверки должиьг быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С от 15 до 25;
- относительная влажность, % 65 г 15;
- атмосферное давление, кПа (.мм рт.ст.) 100 ± 4 (750 ± 30);
- параметры питания от сети переменного тока:
- напряжение питающей электросети, В 220 ± 4,4;
- частота. Ги 50 г 0,5.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.1 При подготовке к поверке в ы п о л н и ! !, следующие операции;
- выдержать приборы в условиях, указанных в п.п. 6.1, в течение 2 ч;
- выполнить операции, оговоренные в эксплуатационной документации на систе

мы по их подготовке к поверке;
- выполнить операции, оговоренные в эксплуатационной документации на приме

няемые средства поверки по их подготовке к измерениям;
- осуществить предварительный прогрев приборов для установления их рабочего 

режима в течение 30 минут.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр



8.1.1 При внешнем осмотре установить соответствие систем требованиям эксплу
атационной документации. Проверить отсутствие механических повреждений и ослабле
ний элементов конструкции, четкость обозначений, чистоту и исправность разъемов.

При наличии дефектов (механических повреждений), система дальнейшей повер
ке не подвергается, бракуется и направляется в ремонт.

8.2 Опробованне
8.2.1 Подготовить сисзему к работе согласно разделу "Подготовка к работе" руко

водства по эксплуатации.
8.2.2 Проверить правильность работы органов управления и переключения режи

мов системы в соответствии с руководством по эксплуатации.
8.2.3 В случае отказа световых индикаторов, ошибках при запуске программного 

обеспечения (ПО) и в работе ПО при сканировании система к дальнейшим операциям по
верки не допускается.

8.3 Подтверждение соответствии программного обеспечения
8.3.1 Проверяют соответствие заявленных идентификационных данных про

граммного обеспечения: идентификационное наименование программного обеспечения, 
номер версии программного обеспечения, цифровой идентификатор программного обес
печения.

8.3.2 Проводят проверку уровня защиты программного обеспечения от непредна
меренных и преднамеренных изменений (уровни А, В или С).

8.3.3 Проводят оценку влияния программного обеспечения на метрологические 
характеристики систем.

8.3.4 Результаты поверки считать удовлетворительными, если идентификацион
ные данные программного обеспечения соответствуют значениям, приведенным в 
таблице 3.

Идентификационные данные 
(признаки)

Значение

Идентификационное наи.менование ПО ToolBox X
Номер версии (идентификационный но
мер) ПО

2.2 и выше

Цифровой идентификатор ПО -

Определение метрологических характеристик систем с модулями FTB-7200X, 
FTB-7300X, F1В-7400Х, FTB-7500X, Fl B-7600x, FTBx-720C, FTBx-730C, FTBx-735C, 
FTBX-740C, F I BX-750C

8.4 Определение рабочих длин воли оптического излучения
8,4.1 Собрать установку, приведенную на рисунке 1.

1 -  поверяе.мая система (далее по тексту -  ОР); 2 -  установка для измерений 
спектральных характеристик приемников и источников оптического излучения в 
волоконно-оптических системах передачи (ВОСП) из состава РЭСМ-ВС (далее по



тексту -  СУ); 3 - монохроматор; 4 - фотоприемное устройство; 5 - регистратор, ОК - 
оптический кабель

Рисунок 1

8.4.2 Оптическим кабелем соединить выход ОР с входным разъемом СУ. На пове
ряемом ОР провести установку одной из рабочих длин волн и максимального значения 
длительности зондирующего импульса.

8.4.3 Изменяя длину волны на шкале монохроматора СУ, регистрировать длину 
волны, соответствующую .максимальному значению сигнала.

8.4.4 На поверяемом ОР провести установку другой рабочей длины волны и вы- 
нолнизь операцию по п. 8.4.3.

8.4.5 Результаты поверки считать удовлетворительными, если значения рабочих 
длин волн оптического излучения систем находятся в пределах:

- {1310/1550} ± 20 нм для модификаций FTB-7200D-023B, FTBx-720C-SMl, FTB- 
7300Е-023В, FTB-7400E-0023B, FTB-7500E-0023B, FTB-7600E-023B, FTBx-730C-SMI, 
FTBX-735C-SM1, FTBX-750C-SM1;

- (850/1300/1310/1550) ± 20 нм для модификаций FTB-7200D-12CD-23B, FTBx- 
720C-Q1-QUAD;

-(850/1300) ±20 нм для модификаций FTB-7200D-12CD, FTBx-720C-QI;
- (1310/1550) ± 20; 1625 ± 10 нм для модификаций FTBx-720C-SM2, FTB-7300E- 

234В. FTB-7300E-023B-04B, FTB-7400E-0234B, FTBx-730C-SM2. FTBx-730C-SM3. F'l'Bx- 
735C-SM2, FTBX-735C-SM3, FTBx-750C-SM3;

-1625 +10 нм для модификаций FTB-7300E-000-04B, FTBx-730C-SM6;
- 1550 ± 20; 1625 ± 10 нм для модификации FTB-7300E-034B, FTB-7500E-0034B, 

FTB-7600E-034B;
-(1310/1550} ± 20; 1490 ± 10 нм для модификации FTB-7300E-236B;
- (1310/1550) ± 20; 1650 ± 7 нм для модификации FTB-7300E-023B-08B,
-(1310/1550)+ 20; 1383 + 1; 1625 ± 10 им для модификации FTB-7400E-2347B:
- 1650 ± 5 нм для модификации FTBx-730C-SM7;
-(1310/1550) ± 20; 1650 ± 5 нм для модификации FTBx-730C-SM8;
- (1310/1490/1550} ± 20 нм для модификации FTBx-735C-SM4;
- Перестраиваемые в диапазоне от 1528.77 до 1563,86 нм для модификации FTBx- 

740C-DWC.

8.5 Определение диапазона измерений длины и расчет абсол10ТиоГ| погреш- 
иости измерений д .и ты

Определение диапазона измерений длины и абсолютной погрешности измерений 
длины провести на каждой рабочей длине волны путем сравнения заданных с помощью 
оптическою letieparopa (ОГ) из состава рабочего эталона единиц /длины и ослабления в 
световоде значений времени задержки оптического импульса (выраженных в единицах 
длины на шкалах ОГ и системы), подаваемого с ОГ в систему, с соответствующими зна
чениями вре.меки задержки, полученными при измерении с помощью системы.

При этом выполнить следующие операции,
8.5,1 Собрать схему, приведенную на рисунке 2.

о в
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1 -  поверяемая система; 2 - ОГ из состава рабочего эталона единиц длины и ослаб
ления в световоде; ОВ - оптическое волокно.

Рисунок 2
8.5.2 При включении ОГ в рабочий режим на экране дисплея системы появляется 

и.мпульс. В меню системы установить значение показателя преломления «н» оптического 
волокна одннаковы.м с заданным на ОГ. С помощью ОГ установить время задержки отгтн- 
ческого импульса, соответствующее расстоянию не более 1 км. Измерить расстояние L с 
помощью ОГ or начала шкалы до точки, соответствующей положению маркера, установ
ленного на переднем фронте импульса (рекомендуется устанавливать маркер в точке, со
ответствующей уровню 15 дБ от вершины импульса).

8.5.3 Повторить измерения не менее пяти раз.
8.5.4 Поочередно установить с помощью ОГ временные задержки, соотвез'ствуто- 

шие минимальному н максимальному значениям длины для каждого предела шкалы си
стемы согласно ее спецификации и провести измерения каждой из длин в соответствии с 
пп. 8.5.2 - 8.5.3, При этом в меню ОГ и системы выставить минимальную длительность 
импульса, соответствующую расстоянию L.

8.5.5 Рассчитать средние значения измеряемых длин L по формуле (1):

_  I I .
L = ^ ----

п
О)

где Li -  i-Toe значение длины, м; 
п - количество измеряемых длин.
Определить для каждого значения длин абсолютную погрешносгь Д {при довери

тельной вероятности р = 0.95) по фор.муле (2):
(2)д  = |- 1- ) 0 = + д ;,

|'де До - погрешность ОГ, взятая из описания типа;
© - неисключенная систематическая погрешность, рассчитывается по 

(|)ормуле (3);
0 = ~ Г о ,  (3)

где Lt) - значение длины по шкапе ОГ РЭ, м.
Случайную составляющую погрешносгн в данном случае не учитывать, т.к. для 

всех современных рефлектометров она пренебрежимо .мала,
8.5.6 Системы считаются прошедшими операцию поверки, если диапазоны изме

рений длин составляют;
- на длинах волн 850/1300 им: от О до 0,1; от 0 до 0.3; от 0 до 0,5; от 0 до 1,3; от 0 

до 2,5; от о до 5; от 0 до 10; от 0 до 20; от 0 до 40 км для модификаций FTB-7200D-12CD- 
23В, PTBX-720C-Q1-QUAD, FTB-7200D-12CD, FTBx-720C-Ql;

- на длинах волн 1310/1550 н.м: от 0 до 1,25; от 0 до 2,5; от 0 до 5; от 0 до 10; от О 
до 20; О']' о до 40; от 0 до 80; от 0 до 160; от 0 до 260 км для модификаций FTB-7200D- 
023В, FTB-7200D-12CD-23B, FTBx-720C-SMl, FTBx-720C-SM2, FTBx-720C-Ql-QUAD;

- от о до 1,25; от 0 до 2,5; от 0 до 5; от 0 до 10; от 0 до 20; от 0 до 40; от 0 до 80; от 
о до 160; от о до 260; от 0 до 400 км для модификаций FTB-7300E-023B, FTB-7300E-000- 
04В. FTB-7300E-034B, FTB-7300E-234B, FTB-7300E-236B, FTB-7300E-023B-04B, FTB- 
7300Е-023В-08В, FTB-7400E-0023B, FTB-7400E-0234B, FTB-7400E-2347B, FTB-7500E- 
0023В, FTB-7500E-0034B, FTB-7600E-023B, FTB-7600E-034B, FTBX-730C-SM1, FTBx- 
730C-SM2, FTBX-730C-SM3, FTBx-73UC-SM6, FTBx-730C-SM7, FTBx-730C-SM8, FTBx- 
735C-.SM1. FTBX-735C-SM2, FTBx-735C-SM3, FTBx-735C-SM4, FTBx-740C-DWC. FTB.x- 
750C-SM1, FTBX-750C-SM3,

a абсо1нотная погрешность из.мерений длины не превышает значений:



- AL -  1 (0,75 t- lO'^'L -i- 6) M, где L -  измеряемая длина, м; 5- дискретность отсче- 
га ti измеряемом диапазоне длин (для модификаций FTB-7300E-023B, FTB-7300E-000- 
04В, FTB-7300E-034B. FTB-7300E-234B, FTB-7300E-236B, FTB-7300E-023B-04B, FTB- 
7300Е-023В-08В, FTB-7400E-0023B, FTB-7400E-0234B, FTB-7400E-2347B. FTB-7500E- 
0023В, FTB-7500E-0034B, FTB-7600E-023B, FTB-7600E-034B);

- ДЕ =± (0,75 + 2,5- 10’"̂‘Е + 5) м, где L -  измеряемая длина, м; б- дискретность от
счета в измеряемом диапазоне длин (для модификаций FTB-7200D-023B, FTB-7200D- 
12CD-23B. FTBX-720C-SM], ETBX-720C-SM2, FTBX-720C-Q1, FTBx-720C-Ql-QUAD, 
FTB-7200D-12CD, FTBx-730C-SMl, FTBx-730C-SM2, FTBx-730C-SM3, FTBx-730C-SM6, 
FTBX-730C-SM7, FTBx-730C-SM8, FTBx-735C-SMl, FTBx-735C-SM2, FTBx-735C-SM3. 
FTBX-735C-SM4, FTBx-740C-DWC, FTBx-750C-SMl, FTBx-750C-SM3).

8.6 Определение динамического диапазона измерений ослабления
8.6.1 Подключить к поверяемой системе оптическое волокно из состава рабочего 

эталона единиц длины и ослабления в световоде. Установить параметры системы (время 
усреднения ! 80 секунд, длительность импульса 1 ,мкс на длинах волн 850/1300 нм, 20 мкс 
на длинах волн 1310/1550 нм) согласно спецификации.

8.6.2 По рефлектограмме определить для каждой длины волны дгшамнческий 
диапазон как разность в децибеллах мевду уровнем сигидча, рассеянного от ближнего к 
системе конца измеряемого оптического волокна, и уровнем шумов, равным 98 % макси- 
.му.ма изумов в последней четверти диапазона длин.

8.6.3 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если динами
ческий диапазон измерений ослабления систем (при усреднении 3 мин, по уровню 98 % от 
максимума шумов) соответствует значениям, приведенным в приложении А.

8.7 Расчет абешпотнон погрешности измерений ослабления
Определение абсолютной погрешности измерений ослабления провести на каж

дой рабочей длине волны путем сравнения заданных с помощью ОГ значений перепадов 
амплитуд двух оптических импульсов, имитирующих ослабление, подаваемых в систему, 
с соответствующими значениями перепадов, полученными при измерении с помощью си
стемы.

При этом провести следующие операции;
8.7.1 Подключить поверяемую систему к генератору ОГ с помощью короткою 

отрезка оптического волокна в соответствии с рисунком 2.
5.7.2 При включении ОГ в рабочий режим на экране дисплея системы появляются 

два импульса длительностью не менее 1 мкс. С помощьво ОГ устанавливают первый им
пульс в начале шкалы и поочередно вводят значения ослабления между импульсами 1.0; 
3,0; 5,0; 10.0; 15,0 дБ. При это.м желательно второй импульс устанавливать на таком рас
стоянии о'г nepBoi'o, которое соответствует типовому коэффициенту ослабления оптиче
ского волокна для данной длины волны,

8.7.3 Определить поочередно значения ослаблений А по шкале системы для каж
дого из установленных на ОГ значений ослабления для каждой длины волны. Измерения 
провести не менее п=10 раз.

8.7.4 Определить средние значения ослабления ‘4 по формуле (4):

1.1.
" , 1.4)

1'де А|- 1-е значение ослабления. дБ 
п - количество измерений.
Рассчитать среднее квадратическое отклонение результата измерений S по фор

муле (5);



- I )  ■
Определить абсолютную погрешность OP Д при измерениях ослабления по фор

муле (6):

(6)

где 0  =■’?['- Аи, где Ао - значение ослабления, установленное по РЭ, дБ;
Аи- погрешность установки ослабления РЭ, взятая из описания тапа.
Определить значение приведенной погрешности измерений ослабления ОР 5А, 

дБ/дБ при измерениях ослабления А по формуле (7):
5А=Д/А (7)

Значение 6А (определяемое нелинейностью шкалы ослабления ОР) не должно 
превышать значения, указанного в технической документации на поверяемый ОР,

Примечания:
1 Допускается проверка по п. 8.7,4 путем последовательного сравнения амплитуд 

импульсов ОГ,
2 При необходимости оценки линейности шкалы в узких участках рефлектограм- 

мы провести аналогичные операции, располагая импульсы на расстоянии порядка ] км 
друг от друга.

8.7.5 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если абсолют
ная погрешность измерений ослабления систем не превышает ±0,03 дБ/дБ для всех моди
фикаций систем со сменными модулями оптического рефлектометра.

8.8 Определение мертвой зоны при измерении ослабления и положения неод
нородности

8.8.1 Собрать схему, представленную на рисунке 3.

И

I - поверяемая система; 2 ~ оптический ответвитель из состава рабочего эталона 
единиц длины и ослабления в световоде; 3 -  оптическое волокно из состава рабочего эта
лона единиц длины и ослабления в световоде; 4 - оптический аттенюатор из состава рабо
чего эталона единиц длины и ослабления в световоде; 5 - оптический соединитель из со
става рабочег о эталона единиц длины и ослабления в световоде

Рисунок 3

8.8.2 Установить минимальную длительность зондирующего импульса системы, 
указанную и технической документации иа поверяемую систему, и диапазон измерений по 
шкеше д;ш11 10 км. С помощью аттенюатора установить значение ослабления, достаточное 
;Ц1Я отсутствия масыщ,ення отраженного импульса (как правило, моря̂ дка 35 дБ). Отра
женный импульс находится в средней части рефлектограммы.

8.8.3 Определить мертвую зону при измерениях ослабления как расстояние между 
началом отраженного импульса и точкой заднего фронта отраженного импульса, отстоя
щей от кривой обратного рассеяния иа 0,5 дБ, в соответствии с рисунком 4.
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Рисунок 4

8.8.4 Определить мертвую тону при итмерениях положения неоднородности как 
длину между точками переднего и заднего фронтов отраженного импульса, соответству
ющими уровню ослабления 1,5 дБ от вершины ненасыщенного импульса, в соответствии с 
полученной рефлектограммой, вид которой представлен на рисунке 5.

8.8.5 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если значения 
.мертвых зон не превышают значений, указанных в Приложении Б.

8.9 Определение длителыюстп зондирующих импульсов
8.9.1 Собрать схему, представленную на рисунке 6.

/- поверяемая система, 2 - фотоприемное устройство из состава РЭСМ-ВС, 
3 -  осциллш'раф запоминающий цифровой WaveSurfer 422

Рисунок 6



8.9.2 Поочередно установить имеющиеся в меню системы длительности импуль
сов и включая лазер системы, регистрируют с помощью фотоприемиого устройства и ос
циллографа их длительность по уровню 0,5.

8.9.3 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если длитель
ности зондирующих импульсов системы:

- на длинах волн 850/1300 нм: 5; 10, 30, 100, 275, 1000 нс;
- на остальных длинах волн: 5; 10, 30, 100, 275, 1000, 2500, 10000, 20000 нс.

Определение метрологических характеристик систем е модулями FTB-5230S, 
FIB-5240S

8.10 Определение диапазоиа из.мереиий длины волны и расчет абсолютной 
погрешиост и измерений длины волны

8.10,1 Собирают схе.му, приведенную на рисунке 7.

1 -  поверяемая система; 2 -  РЭ ДВ; ОК - оптический кабель
Рисунок 7

8.10.2 Оптически.м кабелем соединяют выход поверяемой системы с вход1ТЫМ 
разъемом блока СШД с кюветой HCN из состава РЭ ДВ и проводят измерения значений 
длин волн линий поглощения Ъ, приведенных в таблице 4. Результаты измерений Xt зано
сят в таблицу 4.

Таблица 4 В нанометра.х
Длина BOJiHbi ли
нии поглощения

1524,131 1535,236 1542.885 1556,373 1526,305 1538,168 1545,389

Значение длины 
волны Xi

8.10.3 Из.мерения каждого значения линии поглощения Д* проводят не менее 10 раз.
8.10.4 Оптическим кабелем соединяют выход поверяемой системы с входным разъ

емом блока еЛД с кюветой '"СО из состава РЭ ДВ и проводят измеревня значений длин 
воли линий поглощения А./, приведенных в таблице 5. Результаты измерений Xt занося! в 
таблицу 5.

Таблица 5 В нанометрах
Длина волны ли
нии поглощения

1560,383 1563,094 1566,641 1579,739 1584,270 1589,240 1599,128

Зщгчение длины
ВО-ЛИЫ Л/

8.10.5 И'шеревшя каждого значения линии поглощения Xi проводят не менее 10 раз.
8.10.6 Для п значений (п=10) каждой длины волны линии поглощения, измеренных 

по п.н. 8.10,2, 8.10.4 рассчитывают среднее значение Хер по формуле (8):



я = i -ср ^
! П

где Xi -/-е значение длины волны, нм; 
п -  количество измерений.

Для значений А,/, измеренных по п.п. 8.10.2, 8.10.4 рассчитывают среднее квадра
тичное отклонение (СКО) результата измерений по формуле (9);

где л, -  длина волны, регистрируемая на поверяемой системе для i-ro измерения,
нм.

8.10.7 Определяют значение абсолютной погрешности (.Д) (при доверительной 
вероятности р = 0,95) по формуле (10):

Л = 2 ■
Я -  я ■ + д  ’ )

+ Д -
V 3 (10)

где Х|,ит - значение длины волны линии поглощения, воспроизводимое РЭ ДВ 
(указанные в паспорте РЭ ДВ). при этом Ас|) рассчитанных по результатам измерений п.п. 
8,10.2, 8.10.4;

Д ,г - абсолютное значение погрешности РЭ ДВ, взятая из описания типа.
8,10.8 Для определения диапазона отображаемых значений длины волны оптиче

ским кабелем соединяют выход поверяемой системы с входным разъемом блока СЛД по
следовательно с кюветами HF и '^СО из состава РЭ ДВ и проводят измерения значений 
длин волн линий поглощения А;, приведенных в таблице 6 (для кюветы HF) и таблице 7 
(для кюветы *̂ СО),

Таблица б В нанометрах
Длина волны ли
нии поглощения 1264,272 1272,970 1278,148 1304,534 1321,252 1330,530 1340,436

Значение длины 
волны Х/

Таблица 7 В нанометрах
Длина волны ли
нии поглощения 1600,964 1603,776 1615,826 1620,442 1630,990 1636,925 1643,321

Значение длины 
волны А/

8.10.9 Определение отображаемых значений длины вол1!ы на краЕО диапазона 
проводят с помощью лазерных источников излучения на основе полупроводниковых ла
зеров из состава РЭ ДВ.

8.10.1 о Собирают схему, приведенную на рисунке 7.
8.10.11 Оптическим кабелем соединяют выход поверяемой системы с входным 

разъемом блока источников излучения из состава РЭ ДВ и проводят измерения длины 
волны 1650 нм, соответствующей спектральному максимуму интенсивности излучения 
источника.

8.10.12 Результаты поверки считать удовлетворительными, если диапазон изме
рений длины волны составляет от 1250 до 1650 нм, а абсолютная погрешность измерений 
длины волны не превышает ± 0,05 нм для всех систем со сменными модулями оптическо
го анализатора спектра FTB-5230, FTB-5240.



8.11 Определение диапазона отображаемых значсннГ| уровня средней мощно
сти и расчет абсолютной погрешности измерений уровни средней мощности

8.11.1 Диапазон отображаемых значений уровня средней мощности определяют 
иа;итнах волн 1310 и 1550 нм, излучае,мых одночаетотнымн по.тупроводниковымн лазе
рами Р'З ДВ.

Собра 1*ь схем\у приведенную на рисунке 8.

I -  полупроводниковый лазер (длина волны излучения 1310 или 1550 нм) из состава 
1^')СМ-В(’. 2 ' кабель оптический, 3 -  аттенюатор, 4 -  развез витель оптический. 5 -  пове
ряемая сисгема, 6- РЭСМ-ВС.

Рисунок 8

Регулируя ослабление посредством аттенюатора 3 с шагом от 3 до 5 дБ так. что
бы измеряемое значение средней мощности излучения полупроводникового лазера 1 (в 
максимуме распределения интенсивности) лежало в диапазоне от максимального до ми
нимального значения, измеряемого системой, провести измерение длины волны с по.мо- 
щью еиеземы. 'Значение ослабления одновремевшо регистрировать РЭСМ-ВС. За диапазон 
отображаемых значений уровня средней мощности принять полученное максимальное 
значение изменения мощности, при котором полученное отличие длины волны от значе
ния ДЛИНЕ,! волны, воспроизводимого на РЭ ДВ, не превышает значения погрешности из
мерения ллиЕШ! волЕЕЬЕ, указзнного в руководстве по эксплуатации.

8.11,2 Измерение средней мощности проводить для излучателей е длинами волн 
1310 и 1550 IEM при уровне мощности, указанном в спецификации руководства по эксплу- 
атапни па систему. Одновременно измерение мощности провести с по.мощыо РЭСМ-ВС. 
(Зпре;Еелнть среднее значение мощности (Р) по показаниям поверяемой системы и РЭСМ- 
ВС по формулам (11):

Z/V, _ t / : - ( И )
п

где Рлс'| “ значение мощности. полученЕЕое в результате i-ro измерения с помо
щью поверяемо!! системы; Вт;

Prj.i -  значение мощности, полученное в результате 1-го измерения с по.мощью 
РЭСМ-ВС. Вт

Рассчитать среднее квадратическое отклонение результата измерений (S) по фор
муле (12):

S =
i  (/"ir.i ) ^[2)

Д '*-0 ’
ОЕтределить Еюгрешность (Д) при измерении мощности излучения (при довери- 

гелыЕОЙ вероятности р=0,95) по формуле (13);



т ( 0 '+ д ; . . ) + 5 '

(Ы):
где 0  -  иеисключеиная систематическая погрешность, определяемая по (|)ормуле

0  =
_ р \ 
Р - i i S

1?. л }
( И )

тае Рас -  среднее значение мощности, измеренное на поверяемой системе, Вт; 
Р п “ среднее значение мощности, измеренное с помощью РЭСМ-ВС, Вт;
1Г - коэффициент деления ответвителем мощности излучения, среднее значение 

по результатам п измерений, определить по формулам (15), (16):

к  ---- (15) К, -
Р̂ эс,

(16)

А\у) -  погрешность РЭСМ-ВС (по ГОСТ 8.585-2013).
8.1 1.3 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если диапа

зон отображаемого значения уровня средней мощности излучения составляет от плюс 18 
до минус 80 дБм (от плюс 23 до минус 70 дБм (с опцией HPW)) для моди{[)Икаций FTB- 
5240S, FTB-5240S-P, от плюс 23 до минус 65 дБм для модификаций FTB-5230S, FTB- 
5230S-OCA, а абсолютная погрешность измерений уровня средней мощности оптического 
излучения не превышает:

- ± 0,5 дБ для модификации FTB-5240S, FTB-5240S-P,
- ± 0,6 дБ для модификаций FTB-5230S, FTB-5230S-OCA.

8.12 Определение разрешающей способности
8.12.1 Определение разрешающей способности проводить в следующей последо

вательности;
- включить переключатель на лицевой панели РЭ ДВ на положение «Лазеры».
- соединить оптическим кабелем FC/PC-FC/APC выходной разъем FC/PC канала 

лазера с длиной волны 1550 нм и вход поверяемой системы;
- установить на поверяемой системе максимачыюе разрешение;
- измерить ширину линии по уровню 0,5 (или минус 3 дБ). Измеренная ширина н 

есть искомое разрешение,
8.12.2 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если макси

мальная разрешающая способность по шкшш длин волн составляет 0,065 нм для модифи
каций FTB-5240S, FTB-5240S-P и 0,100 нм для модификаций FTB-5230S, FTB-5230S- 
ОСА.

Определение метрологических характеристик систем с модулями FTB-5700

8.13 Расчет абсолютной iioi решности пзмсреииГ! ХД
Расчет абсолютной погрешности измерений ХД осуществить методом сличений 

значений ХД компаратора с полученными значениями измерений компаратора на поверя- 
е.мой системе.

При проЕзерке абсолютной погрешности измерений ХД провести следующие опе
рации.

8.13Л Собрать усгановку, схема которой приведена на рисунке 9.



из состава РЭ ХД

о к

Рисунок 9

8.13.2 Оптическими кабелями соединить выходной разъем поверяемой системы и 
компаратор ХД.

8.13.3 Определить значения ХД компаратора поверяемым прибором.
Провести измерение значения ХД компаратора Dai при помощи проверяемой си

стемы. Измерения провести на длине волны 1550 нм. Измерения повторить 10 раз и найти
усреднённое значение ХД компаратора От , измеренное с помощью поверяемой системы 
для указанной длины волны, по формуле (18);

Duf. -
10

(18)

где - измеренные поверяемой системой значения ХД компаратора, пс/нм.
8.13.4 Определить абсолютную погрещность измерении хроматической диспер

сии (Д), используя результаты ранее проведенных измерений по формуле (19):

А = 2 - - 0 2  +  5-2 _ (19)

где S -  СКО значений ХД компаратора, измеренных с помощью поверяемой си
стемой ХД. определяемая по формуле (20):

5  = (20)
т ‘{пг -1)

где m -  количество измерений усреднённого значения ХД компаратора ( т  = 10).
О -  граница ненсключёниои систематической погрещности измерений ХД ком

паратора с помощью поверяемой снсгемы ХД, вычисляемая по формуле (21):

0  = , (21,

где О -  погрешность воспроизведения ХД компаратором ХД, равная 1 нс/нм.
Df,ŷ , - значение компаратора ХД, взятое из описания типа на РЭ ХД.
8.13.5 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если абсо

лютная погрешность измерений ХД (па длине волны 1550 нм, при длине оптическог'о во
локна 'типа G.652 до 100 км) не превышает ±10 пс/им в рабочем спектральном диапазоне 
от 1475 до 1626 нм.

8.14 Определение диапазона измерений и расчет абсолютной погрешности 
из.мерснпй НМД

8.14.1 Собрать схему, приведённую на рисунке 10, используя катушки 2 и 4 
длиной 1 км.



1 -  поверяемая система; 2 -  катушка одномодового оптического волокна;
3 -  РЭ ПМД; 4 -  катушка одномодового оптического волокна

Рисунок 10

8.14.2 Провести итмере11ия ПМД рабочего эталона п = 10 раз для каждого 
фиксированного значения ПМД рабочего эталона (0,26; 1 и 5 пс) в соответствии с 
Руководством по эксплуатации поверяе.мой системы.

8.14.3 Пользуясь результатами проведённых измерений определить абсолютную 
noj'peajHOCTb измерений ПМД поверяе.мой системы для каждого значения ПМД рабочего 
эталона единицы ПМД.

Для каждого значе}шя ПМД компаратора-имитатора ПМД определить среднее 
значение результата измерений г но формуле (22):

_ I
г =

10
(22 )

где г, - измеренные поверяемой системой значения ПМД компаратора, пс. 
Абсолютную погрешность (Д) измерений ПМД вычислить по формуле (23):

Д =  2 - J j Q ^  +  , (23)

где S -  CKO результата измерений ПМД компаратора-имитатора, измеренных на 
поверяемой системе, вычислить по формуле (24):

(24)
п{п-1)

где п -  количество измерений;
О -  граница неисключёниой сисзсматнческой погрешности измерений ПМД ком

паратора с помощью поверяемой системы ПМД, которая определяется по формуле (25);

0  = Г -  Г +  А .тсго (25)

где Т -  среднее значение ПМД компаратора-имитатора, полученное на поверяе
мой системе;

Tisi - значение ПМД компаратора-имитатора, взятое из описания типа РЭ ПМД; 
Amm ^ погрешность воспроизведения ПМД (D) ком паратором-имитатором, 

Amuru “ 0,0 1 2 пс.

8.14.4 Повторить операции 8.14.1 -  8.14.3. изменив схему установки следующим 
образом, Вместо катушки 2 длиной 1 км подключить катушку длиной 120 км. Измерения 
провести для фиксированного значения ПМД рабочего эталона единицы ПМД, равного 5
ПС.

За значение абсолютной погрешности принять наибольшее значение, полученное 
при измерении разных фиксированных значений ПМД рабочего эталона единицы ПМД и 
при разных подключённых катушках одмо.модового волокна.



8.14.5 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если 
диапазон измерений ПМД составляет от 0,1 до 20,0 пс, абсолютная погрешность

измерений ПМД не превышает ± (0,05- Т + 0,2), где Г -  измеренная ПМД, пс.

8.15 Определение рабочего сиек'| ралы10го диапазона
8.15.1 Собрать схему, приведённую на рисунке 11. Использовать катушку длиной

1 км.

Схема ус тановки для проверки рабочего спектрального диапазона 
1 -  проверяемая система ПМД; 2 -  катушка с одномодовы.м волокном; 3 -  система 

оптическая измершельная FTB-500 с модулем оптического анализатора спектра FTB-5240
(ОАС)

Рисунок 1 1
8.15.2 Выставить спектральный диапазон измерений ПМД и ХД максима.чьно 

узким на краю рабочего спектрального диапазона системы в соответствии с его 
руководством по эксплуатации. Запустить процесс измерения дисперсии.

8.15.3 В процессе измерения дисперсии с помощью ОАС измерить значения длин 
волн границ спектра излучения источника системы в соответствии с руководством по 
эксплуатации ОАС.

8.15.4 Повторить действия п.п. 8.15.2 и 8.15.3 ;щя другого края рабочего 
спектрального диапазона.

8.15.5 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если рабочий 
спектральный диапазон составляет от 1475 до 1626 нм.

8,16 Опредсле1т е  диапазона г̂эмсрсиий и расчет абсолюгноГ! погрешносш 
измерений длины (расстопння)

8.16.1 Собрать схему, приведённую на рисунке 12, используя катушку с 
одномодовым волокном длиной 100 м.

Схема установки для проверки абсолютной погрешности измерений длины (расстояния)
1 -  поверяемая система; 2 -  катушка с одномодовы.м оптическим волокном

Рисунок 12
8.16.2 Провести измерения длины катушки п = 10 раз в соответствии с 

Руководством по эксплуатации поверяемой системы.
8.16.3 Пользуясь результатами проведенных измерений определить абсолют[{ую 

погрешность измерений длины ниверяе.мой систе.мы.
Определить среднее значение длины оптического волокна (,0В) по формуле (26);

I  _  /^1 .10 

10

где - измеренные поверяемой системой значения длины катушки, м.



Аосо.чютиую погрешность (А) измерений расстояния вычислить по формуле (27):

где S -  СКО значений длины катушки ОВ, измеренных на поверяемой системе. 
вычислить пи формуле (28):

.9 =
'п (л-1) т:

(28)

где п -  количество измерений;
0  -  iiencKaioHenHiia систематическая погрешность, определяется по формуле (29);

0 - 1 -1 + Д/л (29)

/  -  среднее значение длины катушки ОВ, получсЕшое на поверяемой системе, м;

/isi —значение длины ОВ, взятое из паспорта на катушку оптического волокна, м;
Д|л -  по1решмость воспроизведения длины для катушки с ОВ, Д|л = 0,45 м.
Повторить операции п. 8.16.1 -  8.16.3 для катушек ОВ длиной 1 .10,50 н 120 км.
За значение абсолютной погрешности принять наибольшее значение, полученное 

при измерении длин ОВ разных катушек.
8.16,4 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если диапа

зон измерений длины (расстояния) составляет от 0,1 до 120 км, абсолютная погрешность 
измерений л,'шны не превышает ± (0,01 т 0,01 L). где L - измеренная тшина, м.

Определение метро.югичееких характеристик систем с модулями FTB-8805, 
Р'ГВх-8870, К'ГИх-8880 (о чист т.тскгричсских иитсрфейсо|} PDH/SDH)

8.17 Определение иомпиальньЕХ значс1т й  1актовои частоты формируемых 
еншалов и расчет относительной потреш1шсти установки тактовой частоты форми
руемых СИ!налов

8.17.1 Определение номинальных значений тактовой частоты формируемых 
cHruEuioti и расчет отрюеительной погрешности установки тактовой частоты формируемых 
еипшлон проводить но схеме, представленной на рисунке 13.

1 -  поверяемая система;
2 — частотомер универсальный CN Г-90Х1,

Рисунок 13

8.17.2 Ус1шшвить систе.му в режим формирования сигналов типа Е1 на 
интерфейсе EW2M (Ю-48С).

8.17.3 Измерить значения частоты выходного сигнала системы при помощи 
частотомера в соответствии с Руководством но эксплуатации на него.

8.17.4 Рассчитать относительную погрешность установки тактовой частоты 
формируем1.1х сигналов по формуле (30):



d|’- ((РчПс‘С Р а _ И р л У Р (30) 
где Fhuci -  измеренное частотомером значение частоты, Гц;

Ра_ирд- установленное значение частоты, Гц.
8.17.5 Повторить п.п. 8.17.2 -8.17.4 для следующих типов формируемых сигналов: 

EI/2M (BNC), ЕЗ/34М, STM-0e/52M, Е4/140М, STM-le/155M, lOBase-T, 100Base-T, 1000 
Base-T.

8.17.6 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если 
'шачения тактовой частоты формируемых сигвшлов соответствуют следующим значениям, 
МГц;

- Е1/2М (RJ-48C), Е1/2М (BNC) 2,048
- ЕЗ/34М 34,368
- STM-0C/52M 51,840
-Е4/140М 139,264
-STM-le/155M 155,520
- 10 Base-T 10,000
- 100 Base-T 125,000
- 1000 Base-T 1000,000

- относительная погрешность установки тактовой частоты формируемых сигналов 
не превышает ± 4,6'10'^ при всех значениях номинальной тактовой частоты формируемых
CHTHajTOB,

8.18 Расчет отклонении тактовой частоты входного сигнала относительно 
номинальных такговых частот передагчика н относшельмой погрешности измере
ний частоты

8.18.1 Расчет огклонения тактовой частоты входного сигнала относительно 
номинальных тактовых частот передатчика и относительной погрешности измерений 
частоты проводить по схеме, представленной на рисунке 14.

1 - поверяемая измерительная система,
2 - часютомер ушшерса.чьпып CNT-90XL,
3 -  генератор и.мгЕульсов Г5-85.

Рисунок 14

8.) 8.2 Установить на генераторе частоту выходного сигнала 2,048 МГц (номи
нальное значение тактовой частоты для интерфейса Е1) и поочередно подать сигнал на 
поверяемую систему и частотомер, измерив частоту входного сигнала Р,|с1»ом н Е.мно.м соот
ветственно. Полученные значения занести в таблицу 8.



Таблица 8
Тип интерфейса F уст FiiciiioM F iiijiOM
Е1 2,048 МГц (номи- 

на.льное значение)
максимально допу
стимое значение
минимально допу- 
сти.мое значение

ЕЗ 34,368 МГц (номи
нальное значение)
максимально допу
стимое значение
минимально допу
стимое значение

STM-Oe 51,84 МГц (номи
нальное значение)
максимально допу
стимое значение
минимально допу
стимое значение

Е4 139.264 МГц (номи- 
ИеШьное значение)
максимально допу
стимое значение
минимально допу
стимое значение

STM-le 155,52 МГц (fioMH- 
нальное значение)
максимально допу
стимое значение
минимально допу
стимое значение

8.18.3 Произвести расчет максимально допустимого значения тактовой частоты 
на входе системы для данного типа интерфейса но формуле (31):

F y c r n U l\~ l | l t lM  (1|10М ‘ 1 0 ^ ) }  ( 3 1 )

где Пц1м - номинальное значение частоты выходного сигнала 2,048 МГц для ин- 
зерфейса Е1; 34,368 МГц для инзерфейса ЕЗ; 51,84 МГц для интерфейса STM-Oe; 139,264 
МГц для интерфейса Е4; 155,52 МГ'ц для интерфейса STM-le.

Установить на (енераторе рассчитанное значение частоты и поочередно подать 
данный сигнал с генератора на поверяемую систему и частотомер, измерив частоту вход
ного сигнала Fncinia.\ и Гч1ша.1 соответственно. Полученные значения занести в таблицу 8.

8.18.4 Произвести расчет минимально допустимого значения тактовой частоты на 
входе системы для данного типа интерфейса по фор.муле (32):

Fycmiin̂ tiioM ■ (tnoM ' 10"'), (32)
где Гиим - номинальное значение частоты выходного сигнала 2,048 МГц для ин

терфейса Е1; 34,368 МГц для интерфейса ЕЗ; 51,84 МГц для интерфейса STM-Oe; 139,264 
МГц для интерфейса Е4; 155,52 МГц для интерфейса STM-le.

Установить на генераторе рассчитанное значение частоты и поочередно подать 
данный сигнал с генератора на поверяемую систему и частотомер, измерив частоту вход
ного СИ гнала Fiiumin и Fiiiiniii соответственно. Полученные значения занести в таблицу 8.



8.18.5 Рассчитать относительиуво погрешность измерений частоты для данного 
типа интерфейса (Е1) по формуле (33):

Д Р 1им1: 1 ^ т а х [ ( (Р ч  liiLiM ■ Fiii;itKiv)/ Р*шшм)) ((Рч1та\" P'ltciiim)/ P'itma\)l

( ( F ‘(imiii ■ Piioimin)^ F 4iniin)J (33)

8.18.6 Провести операции no riii. 8.18.1 -  8.18.5 для остальных типов интерфейсов 
(ЕЗ/34М, STM-0e/52M, Е4/140М, STM-le/155M).

8.18.7 Рассчитать относительную погрешность измерений частоты снстемь[ по 
формуле (34):

АР 1пм“Шах[ДЕи)!.|[;1 ; ДРшмГ-Ц АРигмХГМ-Ос! ДЕшмЫ! AFimiSTM-le] (34)

8.18.8 Результаты операции поверки считать удовлетворительны.мн, если допус
каемое отклонение тактовой частоты входного сигнала относительно номинальных такто
вых частот передатчика составляет i  ЮОЗО’̂ , а отЕЮСительная погрешность измерений 
частоты не превышает' ± 4,6-10"'’.

8.19 Оирсделс1т е  ко.миняльных значении амплитуды формируемых сигна
лов и расчет oTK.ioiieiiiiii установки амплитуды фор|МИрусмых сигналов

8.19.1 Определение номинальных значений а,милитуды формируемых сигналов и 
расчет отклонения установки амплитуды (})ормируемых сигналов проводить по схеме, 
нредставленнон иа рисунке 15,

1 — поверяемая система;
2 - согласующетя схема 75/50 О.м (120/50 Ом -  для сигналов Е1/2М (RJ-48C)) из 

состава осциллографа запоминающего цифрового Wave Surfer 422;
3 -  осциллограф запоминающий цифровой WaveSurfer 422

Рисунок 15

8.19.2 Измерения проводить иа разъеме «OLfT» системы.
8.19.3 Установить систему в режим формирования сигналов типа ЕЕ
8.19.4 Измерить значения амплитуды формируемого сигнала при помощи

цнфровоЕ'о осциллографа в соответствии с Руководством по эксплуатации на него.
8.19.5 Отклонение амплитуды формируемых сигналов рассчитать по формуле

(35):
Atl“ ((UtltM-UMOM)/Ujl0.Sl)' 100%, (35)

где UiioM -  номинальное значение а.мплитуды формируемого сигнала;
3.00 В - при формировании сигнала типа Е1/2М (для разьема RJ-48C);
2.37 В -  при формировании сигнала типа Е1/2М (для разьема BNC);
1.00 В -  при формировании сигнала типа ЕЗ/34М, Е4/140М;
0,50 В -  при формировании сигнала типа STM-le/155M.
8.19.6 Повторить п.л. 8.19.1 -  8.19,5 для следующих типов формируемых сигна

лов: ЕЗ/34М, Е4/140М, STM-le/155M.
8.19.7 Рсзуль'гагы операции поверки считать удовлетворительными, если значе

ния амплитуды и.мпульсов формируемых сигналов соответствуют следующим значениям, 
В:  ̂ '
- EI/2M (KJ-48C) 3,00



- Е1/2М (BNC) 231
-E3/34M, E4/140M 1,00
-STM-le/155M 0,50

a отклонения установки амп;1нтуды формируемых сигналов не превышают
±10% . ^

8.20 Определение номинальных ’шаченин длительности формируемых сиг
налов и расчет отклонения установки длителыюстн формируемых сигналов

8.20.1 Определение номинальных значений длительности формируемых сигналов 
и расчет отклонения установки длительности формируемых сигналов проводить по схеме, 
представленпой на рисунке 15.

8.20.2 Измерения проводить на разъеме «ОПТ» системы.
8.20.3 Установить систему в режим формирования сигналов типа Е1/2М (RJ-48C).
8.20.4 Измерить значения длительности формируемых сигналов при по

мощи цш1)рового осциллографа в соответствии с Руководством по эксплуатации на него.
8.20.5 Отклонение установки длительности формируемых сигналов рассчитать по 

формуле (36);
А/- (36)

где -  но.минальное значение длительности формируемого сигнала, 244,000
нс для интерфейса Е1/2М (для разьема RJ-48C), Е1/2М (для радьема BNC); 14,550 нс для 
интерфейса ЕЗ/34М; 3,590 нс для интерфейса Е4/140М; 3,216 нс для интерфейса 
STM-le/155M.

8.20.6 Повторить п.н. 8.20,2 -  8.20,5 для следующих типов формируемых сигна
лов; Е1/2М (BNC), ЕЗ/34М. Е4/140М, STM-le/155M.

8.20.7 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если значе
ния длительности формируемых сигналов соответствуют следующим значениям, в зави
симости от типа формируемого сигнала, нс:
- Е1/2М (RJ-48C), Е1/2М (BNC) 244,000
-ЕЗ/34М 14,550
- E4/I40M 3,590
- STM-1C/155M 3,216

Отклонения установки длительности формируемых сигналов не превышает:
± 25,00 нс -  при формировании сигнала типа EI/2M (RJ-48C), Е1/2М (BNC);
± 2,45 нс -  при формировании сигнала типа ЕЗ/34М;
± 0,10 ис -  при формировании сигналов типа Е4/140М, STM-le/155M.

Определение метрологических характеристик снетеи с модулями 
FTB-8830NGE, ГГВх-8870, FTBx-8880, FTB-88100G, FTB-88100NGE, FTBx-88200NGE

8,21 Определение рабочей длины волны оптического излучения, рабочего 
спектрального диаиазоиа

8.21,1 Для измерений рабочей длины волны собрать установку, приведенную на 
рисунке 16.



OK

1 -  поверяемая систсхма; 2 -  установка для измерений спектральных
характеристик приёмников и источников оптического излучения в волоконно-оптических 
системах кередячн (ROCH) из состава РЭСМ-ВС (далее по тексту -  СУ); 3 -  
монохроматор из сос тава РЭСМ-ВС; 4 - фотопрнемное устройство из состава РЭСМ-ВС; 5 
-регистратор из состава РЭСМ-ВС, ОК - оптический кабель из состава РЭСМ-ВС

Рисунок 16

Х.21.2 Оптическим кабелем соединить выход системы с входным разъемом СУ. 
Иа поверяемой системе провести установку одной из рабочих длин волн п максимального 
значения длительности зондирующего импульса.

8.21.3 Изменяя длину волны на шкале монохроматора СУ, регистрировать длину 
волны, соответствующую максимальному значению сигнала.

8.21.4 На поверяемой системе провести установку друтой рабочей длины волны и 
выполнить операцию по п. 8.21.3.

8.21.5 Для измерений рабочего спектрального диапазона собрать установку, при
веденную на рисунке 17.

ОК

I -  поверяемая система; 2 -  система оптическая измерительная FTB-500 с 
модулем оптического ан;итизатора спектра FTB-5240 (ОАС), ОК - оптический кабель

Риеупок 17

8.21.6 Осуществить перестройку рабочей длины волны от минимально допусти
мого значения рабочего спектрального диапазона до максимального значения рабочего 
спекгрсщьного диапазона, проводя измерения рабочей длины волны с помощью ОАС.

8.21.6 Результаты поверки считать удовлетворительными, если значения рабочих 
длин волн оптического излучения, рабочий спектральный диапазон системы с модулем 
FTB-8100NGE с использованием интерфейса типа CFP или CFP2 соответствуют значени
ям. представленным в приложении В.

8.22 Определение уровни вы.ходпоп мощности
8.22.1 Проводят предварительный прогрев исследуемого источника системы на 

соотнсгстиуюпюн длине волны в течение 15 минут.
8.22.2 Пода!от оптическое излучение от источника излучения на оптический вход 

вазт.метра из состава РЭСМ-ВС с помощью волоконно-оптического кабеля.



5.22.3 Для системы с модулем FTB-88100NGE с использованием интерфейса типа 
CFP или CFP2 проводят измерения уровня выходншй мощности для каждой спектральной 
ЛИНИИ- Выбор той или иной спектральной линии проводят в соответствующем меню.

8.22.4 Регистрируют показания ваттметра из состава РЭСМ-ВС в течение 15 ми
нут с интервалом в 1 минуту и определяют нестабильность уровня мощности источника
0S по формуле (37):

0S ~ Р|па\ ~ Рmin (37)

где Ртм И Pmin -максимальнос И минимальное значения мощности соответственно 
(выраженные в дБм), зарегистрированные за время измерении.

8.22.5 За уровень выходной мощности излучения источника принимают значение
Р min .

8.22.6 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если уровень 
выходной мощности соответствует значениям, представленным в приложении В.

8.23 Опреде.'К'иие диапазона измерений средней мощности оптическою излу- 
чемин (рабочего диапазона уровни мощности приемника), минимальной чувстви- 
гсдьности приемника, расчет абсолютной погрешности измерений средней мощно
сти оптического излучения

8.23.1 Определение диапазона измерений средней мощности оптического 
излучения (рабочего диапазона уровня мощности приемника), минимальной 
чувствительности прие.мника, расчет абсолютной погрешности измерений средней 
МОЩНОС1 И оптического излучения проводят путем сличения с РЭСМ-ВС.

8.23.2 Собирают установку согласно схеме, приведегнюй на рисунке 18.

1 -  поверяемая система; 2 -  аттенюатор из состава РЭСМ-ВС (дешее ~ аттенюа
тор); 3 -  измеритель оп гической мощности из состава РЭСМ-ВС (далее -  вазтметр)

Рисунок 18

8.23.3 Подключить передатчик еистемы с помощью оптического кабеля на вход 
аггенюатора. Далее поочередно оптическое излучение с выхода аттенюатора подключать 
к приемнику снетемы и ваттметру, СЕЖмая при этом показания. При этом в процессе 
выпоЛЕЕения измерений на вапметре выставлять значетше длины волееы градуировки, 
наиболее близкое к номинальному значениЕО длины волны передатчика системы.

8.23.4 Проводят N (N = 5) измерений уровня мощности последовательно ваэтмет- 
ром РЭСМ-ВС 3 и поЕзеряемой систе.мой 1.

8.23.5 Повторяют операции по п.п. 8.23.3, 8.23.4, последовательно уменьщая уро- 
ВСЕЕЬ МОЩ1ЕОСТН (с шагом от 2 до 3 дБ), дойдя до миннматыю измеряемой исследуемой си- 
еземой мошЕЕОспЕ (\ЕИ1Еима;Еьиой чувстЕзителыюстп приемника).

8.23.6 ОиределЯЕот максимазьное значение ра;шицы показаЕЕИН вазтмезра 3 п еес- 
следуемой снеземы 1 еео формуле (38):

N
0j= тах[ 2^0ij], (38)

t=i



Ojj - pa'iHHua в показаниях ваттметра 3 и поверяемой системы 1 (абсолютная по
грешность измерений средней мощности оптического излучения), дБ;

Poij; Pij - показания вапметра 3 и поверяемой системы 1 при i-OM измерении в точ
ке) (выраженные в дБм).

8.23.7 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если диапа
зон измерений средней мощности оптического излучения (рабочий диапазон уровня мощ
ности приемника), минимальная чувствительность приемника соответствуют значениям, 
представленным в приложении В, а абсолютная погрешность измерений средней мощно
сти оптического излучения не превышает ± 2 дБ,

8.24 Определение номинальною значения тактовой частоты передатчика, 
расчет относительной [югрешиости тактовой частоты передатчика

8.24.1 Определение Е10миналы!ых значений тактовых частот ([юрмируемых 
сипшлов передатчика, расчет относительной погрешности тактовой частоты 
формируемых сигналов проводить по схеме, представленной на рисунке 19 для случая 
системы с модулем П ’В-88100ЫСЕ и типом интерфейса CFP FTB-85960.

1 -  поверяемая система;
2 -  частотомер универсальный CNT-90XL и оптико-электронным 

преобразователем
Рисунок 19

8.24.2 Установить систему в режим генерации нефреймированного сигнала типа 
<(все единицы)) (1111).

8.24.3 Измерить значения частоты выходного сигнала системы при помощи 
частотомера CN Г-90 XL с опцией 40G в соответствии с Руководством по эксплуатации на 
него.

8.24.4 Рассчитать относительную погрешность установки тактовой частоты 
формируемых сигналов по формуле (40):

(40)б | —((F iiaer Ра_11рд)/Рча(.’'1)‘, 
где F.iacr -  измеренное частотомером значение частоты, Гц;

Fi прл -  установленное значение частоты, Гц.
8.24.5 Определение номинальных значений тактовых частот формируемых сигна

лов передатчика, расчет относительной погрешности тактовой частоты формируемых 
сигналов проводить ио схеме, представлЕеннои на рисунке 20 для случая системы с моду
лем FTB-88100NGE со всеми интерфейсами за исключением интерфейса CFP FTB-85960.

1 -  поверяемая система;
2 -  осциллограф 86! ООО с модулем 83496В;
3 -  частотомер универсальный CNT-90XL

Рисунок 20



8.24.6 Установить систему в режим генерации сигнала с заданной тактовой 
частотой при использовании интерфейса типа SFP, SFP+, XFP. При использовании 
системы с интерфейсом типа CFP или CFP2 в зависимости от использованного в составе 
FTB-88100NGE оптического приемо-передающего модуля на выходе системы может 
присутствовать сигнал на 4-х или на 10 различных спектральных линиях. В процессе 
выполнения операций по настоящему пункту методики па выход прибора различные 
спектральные линии подаются поочередно. Дачее д.тя случая с использованием 
интерфейса типа CFP или CFP2 описывается процедура выполнения измерений для 
каждой спектрачыюй jThhhh.

8.24.7 Измерить значения частоты выходного сигнала системы при помощи 
частотомера С N Т-90 XL с опцией 40G в соответствии с Руководством по эксплуатации на 
него.

8.24.8 Рассчитать относительную погрешность установки тактовой частоты 
формируемых сигналов по формуле (40),

8.24.9 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если 
измеренное значение тактовой частоты передатчика и относительная погрешность 
установки тактовой частоты формируемых сигналов для случая поверки системы с 
модулем FTB-88100NGE и типом интерфейса CFP FTB-85960 находятся в диапазоне 
39,81312 ГГц ±4,6-10-'’.

Для случая использования системы с модулем FTB-88100NGE со всеми 
интерфейсами за исключением интерфейса CFP FTB-85960, если измеренные значения 
тактовой частоты передатчика не превышают следующих значений:

1) с использованием интерфейса типа CFP или CFP2
Номинальные значения тактовых частот на одной спек'гралькон линии в 

передающем и приемном каналах, ГГц
10.31250 Д.ТЯ интерфейса СГР2-85974;
10.31250 / 11.18100 для интерфейса FTB-85951, FTB-85953, СГР2-85975, СГР2-

85978;
25.78125 /27,95249 для интерфейса ГТВ-85955, FTB-85958;
10,31250/10,75460/11,14270/11,14580 для интерфейса ГТВ-85956;
25.78125 для интерфейса FTB-85957
Относительная погрешность тактовой частоты передатчика не превышает 

±4.6■10-^
2) с использованием интерфейса типа SFP для SDH/OTN
Момииальпые тактовые частоты передатчика;
51,84000 МГц для FTB-85910;
155,52000; 622,08000 МГц; 2,48832 ГГц для ГТВ-8190, FTB-8191, FTB-8192, 

FTB-S193,
Отиосигельная погрешность тактовой частоты передатчика не превышает

±4.6-10-Г
3) с использованием интерфейса типа SFPt для 10 Гбит/с
11омнна.тьные тактовью частоты передатчика; 9953,0; 10312,5 МГц.
Относительная погрешность тактовой частоты передатчика не превышает

+ 4,6-10-L
4) с использованием интерфейса типа SFP+ для 10 Гбнт/с SDH
Но.минютьные тактовые частоты передатчика: 9953 МГц.
Относительная погрешность тактовой частоты передатчика не превышает

±4,6'10-'\
5) с использованием интерфейса типа XFP для 10 Гбит/с
Поминальные тактовые частоты передатчика: 9953,0; 10312,5 МГц,



погрешность тактовом частоты передатчика не превышаетОтносительная 
+ 4,6■10■̂

6) с использованием интерфейса типа XFP для ЮГбит/cSDH 
Номинальные тактовые частоты передатчика: 9953 МГц.
Относительная погрешность тактовой частоты передатчика не превышает

+ 4,6-1

8.25 Расчет сдвига такт овой част оты псредат чика от номинальных тактовых 
частот передатчика, расчет относительной погрешности измерений частоты входно
го сигнала

8.25.1 Определение сдвига тактовой частоты передатчика от номинальных 
тактовых частот передатчика, расчет относительной погрешности измерений частоты 
входного сигна,за проводить по схеме, представленной на рисунке 20 для случая системы 
с модулем FTB-88IOONGE и типом интерфейса CFP FTB-85960.

8.25.2 Установить систему в режим генерации нефреймированного сигнала типа 
«все единицы» [1111) и сдвиг тактовой частоты передатчика от номинальных тактовых 
частот передатчика с шагом ±10'10'^.

8.25.3 Измерить значения частот выходного сигнала системы при помощи 
частотомера СК'Г-90ХЬ с опцией 40G в соответствии е Руководством ио эксплуатации на 
него.

8.25.4 С выхода передатч11ка подать снтЕ1ал на вход приемника системы, из.мернть 
значение частоты формируемого сигнала, записать измеренное значение.

8.25.3 Провести серию измерений по нл1. 8.25.2 -  8.25.4 в диапазоне ± 50'10‘̂’ с 
шагом 1010"'  ̂ и '  10-10'^ от 110мииа.г|ьиого значения тактовых частот формируемых 
сигналов передатчика.

8.25.6 Рассчитать относительную погрешность измерений частоты входного 
сигнала ио формуле (41):

Й|-'=((Рчп(Г|-Ра_г1рд)/Рча1,л)'. (41)
где Нчас1 -  измеренное частотомером значение частоты, Гц;

Fa_iiij;j -  установленное значение частоты, Гц,
8.25.7 Определение сдвига тактовой частоты передатчика от номинальных 

тактовых частот передатчика, расчет относительной погрешности измерений частоты 
входного сигнала проводить по схеме, представленной на рисунке 20, для случая системы 
с .модулем FTB-88100NGE со всеми интерфейсами за исключением интерфейса CFP FTB- 
85960,

8.25.8 Установить систему в режим генерации сигнала с заданной тактовой 
частотой при использовании интерфейса типа SFP, SFPh-, XFP и сдвиг тактовой частоты 
передагчика от поминальных тактовых частот передатчика с шагом ±10Т0'^, При 
использовании системы с интерфейсом типа CFP или CFP2 в зависимости от 
ислользовашюго в составе FTB-88100NGE оптического приеме-передающего модуля на 
выходе системы может присутствовать сигнал на 4-х или на 10 различных спектральных 
линиях. В 1!роцесее выполнения операций по настоящему пункту методики на выход 
прибора различные спектральные линии подаются поочередЕЮ. Далее для случая с 
использованием интерфейса тина CFP или CFP2 описывается процедура выполнения 
измерений для каждой спектрщтьной линии.



8.25.9 Измерить значения частот выходного сигнала системы при помощи 
частотомера CNT-90XL с опцией 40G в соответсгвии с Руководством по эксплуатации на 
пето.

8.25.10 С выхода передатчика оодагь сигнал на вход приемника системы, 
измерить значение частоты фор.мируемого сигнма, записать измеренное значение.

8.25.11 Провести серию измерений по п.п. 8.25.8 -  8.25.10 в диапазоне ±50-10'^ с 
шагом lO'lO'^’ и - 1010"^ от номинального значения тактовых частот формируемых 
сигналов передатчика.

8.25.12 Рассчтать отиоситель}1ую погрешность измерез1ий частоты входного 
снгншш по формуле (41).

8.25.13 Результаты поверки считать удовлетворительными, если значение сдвига 
тактовой частоты передатчика от номинального значения тактовой частоты передатчика: 
± 50-10' .̂ а относительная погрешность измерений частоты входного сигнала не 
превышает ± 4,б*10' \̂

Опредсчсепие Mti родшнчеекнх характеристик систем с модулями FTB-3930, 
встросиных измерителей средней .мошиогги оптического из.лучеиия ciictcim

S.26 Определение диапазона измерений уровня он гической мощнос ти; расчет 
огиоситтльной погрешности измерений уровня средней мощности! оптического 
излучения на длинах волн градуировки

8.26.1 Определение диапазона из.мереиий уровня оптической мощности и расчет 
относительной погрешности измерений уровня средней мощности оптического излучения 
на длинах волн кшшбровки проводят путем сличения системы с РЭСМ-ВС.

8.26.2 Собирают установку согласно схеме, приведенной на рисунке 21.

Блок-схема установки д,тя сличения ваттметра из состава РЭСМ-ВС, где 
1 - источник излучения стабилизированный из состава РЭСМ-ВС с дтинами волн 850, 
1300 1310, 1490, 1550. 1625 нм; 2 - аттенюатор оптический из состава РЭСМ-ВС; 3 - ват
тметр из сосзава РЭСМ-ВС; 4 - поверяемая система; 5 - волоконно-оптический кабель; 6 -  
РЭСМ-ВС.

Рисунок 21

8.26.3 Переводят РЭСМ-ВС 6 и поверяемую систему 4 в режим измерений на 
Ш1нне волны 850 нм,

8.26.4 Выход оптического аггеиюатора 2 подключают к входу ваттметра из соста
ва РЭСМ-liC 3 и рщ'улировкой ослабления апенюатора устанавливают на его выходе 
уровень мощности, равный максимально измеряемому нсследуе.мой системой.



8.26.5 Про1зодят N {N = 5) измерений уровня мощности последовательно ваттмет
ром ИТ состава РЭСМ-ВС 3 и поверяемой системой 4.

8.26.6 Повторяют операции по н.п. 8.26.4, 8.26.5, последовательно уменьшая уро
вень мощности (с шагом от 3 до 5 дБ ,̂ дойдя до минимально измеряемой исследуемой си
стемой мощности.

8.26.7 Определяют среднее значение разницы показаний ваттметра из состава 
РЭСМ-ВС 3 н поверяемой системой 4 по формуле (42):

N
0.i=(l/N)i;G,j, (42)

1=1
где Оч ((Pij -  Рои)/Pi,) - 100%; (43)

Gi, - разница в показаниях ваттметра из состава РЭСМ-ВС 3 и исследуемой си
стемы 4, %;

Р(.ч|; Р|, - показания ваттметра из состава РЭСМ-ВС 3 и исследуемой системы 4 при 
i-oM измерении в точке]'’.

8.26.8 Определяют значение относительной погрешности Дк на длине во.тны ка
либровки по формуле (44):

Дк = 2 \ / ( 0 г  i-0.-)/3 + S r , (44)

где Gi = max{ 1 Gj } , (Gj выражено в %); (45)

0(1 -  основная погрешность РЭСМ-ВС на длине волны калибровки (2,5 %);

Si=max( v /S (G ,j-0 j) '/(N -l) |. (46)

(Oij ; Gj - выражено в %).
Рассчитывают значение относительной погрешности измерений уровня средней

мощности оптического излучения иа длинах волн градуировки в децибелах Диь по 
формуле (47):

Акль= 10-lg(] + Дк/ЮО), (47)

8,26.9 Проводят операции по п.п. 8.26.3 -  8.26.8 на длинах волн 1300. 1310, 1490, 
1550, 1625 нм.

8.26.1 о Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если 
- диапазон измерении уровня оптической мощности: от минус 60 до плюс 10 дБм 

в диапазоне длин волн от 800 до 1200 нм включительно и от минус 65 до плюс 10 дБм в 
диапазоне длин воли свыше 1200 до 1650 нм включительно, относительная погрешноезь 
измерений уров1!Я средней мощности оптического излуче11ия па длинах воли градуировки

Выраженные в Вт



не преьышает ± 0,3 + дБ, где А - iriMcpeimoe значение мощности з нВт: А = |0*’
V А  у

Р - уровень оптической мощности в дБм для моделей FTB-3932;
- диапазон измерений уровня оптической мощности: от минус 55 до плюс 20 дБм 

в диапазоне длил волн от 800 до 1650 нм включительно, относительная погрешность из
мерений уровня средней мощности оптического излучения на длинах воли градуировки не

превышаез ± 120.3+ —  
А

дБ для моделей FTB-3932X;

- диапазон измерений уровня оптической мощности; от минус 65 до плюс 6 дБм в 
диапазоне длин волн от 800 до 1200 нм включительно и от минус 70 до плюс 6 дБм в диа
пазоне длин волн свыше 1200 до 1650 нм включительно, относительная погрешность из
мерений ypoBiisi средней мощности оптического излучения на длинах волн градуировки не 

0.2превышает ± 0.3 + дБ для моделей FTB-3933;

- диапазон измерений уровня оптической мощности: от минус 50 до плюс 27 дБм 
на длинах волн градуировки 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 нм, относительная пофеш- 
ность измерений уровня средней мощности оптического излучения на длинах воли граду-

( 40^ировкм не превышает ± 0,3 н-----дБ, ;для встроенных измерителей средней мощности
V А ;

оптического излучения систем.

8.27 0||реде.1Смие Д11ана:ш11а длин волн исследуемого излучения
8.27.1 Проводят измерение относительной спектральной характеристики 

исследуемой системы в диапазоне от 800 до 1650 им на установке для измерений 
относительных спектральных характеристик приемников и источников из состава РЭСМ- 
ВС. На исследуемой снеземе при измерениях сохраняется постоянное значение длины 
волны 13)0 нм.

(48):
8.27.2 Определяют неравномерность снектрщ[Ьиой характерисгпки Gx но (|юрму;ле

0^ Snm ~ , (48)

1де 5|Л!1\ и Smm - соответственно максимальное и минимальное значение относи
тельной спектральной характеристики, выраженные в %.

8,27.3 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если полу
ченное значение неравномерности спектральной характеристики в диапазоне от 800 до
1650 нм 0г, не превышает 95 %.

8.28 Определение длин волн источника излучения
8.28.1 Проводят измерение длин волн источника излучения на установке д;1я 

измерений относительных спектральных характеристик приемников и источи и icOB из 
состава РЭС'М-ВС.

8.281.2 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если 
д.'шмы волн излучения источника:

- для моделей FTB-3932, FTB-3932X. FTB-3933 1310 ± 20, 1550 ± 20 нм;
- для моделей FTB-3932-4, FTB-3932X-4, FTB-3933-4; 1310 ± 20, 1550 ± 20, 

1625 ± 10 нм;



- ДЛЯ моделей FTB-3932-5, FTB-3932X-5, FTB-3933-5: 1310 ± 20, 1490 ± 10, 
1550 ± 20 нм;

- для моделей FTB-3932-12C, FTB-3932X-12C, FTB-3933-I2C, FTB-3932-12D, 
FTB-3932X-12D, FTB-3933-12D; 850 ± 25, 1325 i  25, 1310 ±20, 1550 ±20 нм.

8.29 Опрсдедсние урония и иестябильностн уровня выходной мощности 
нсточ1Епка

8.29.1 Проводят предварительный прогрев исследуемого источника на длине 
волны 13 10 нм в течение 6 минут.

8.29.2 Подают оптическое излучение на той же длине волны от источника 
излучения на оптический вход вапметра из состава РЭСМ-ВС с помощью волоконно- 
оптическ01о кабеля.

8.29.3 PeiTicTpupyiOT показания ваттметра из состава РЭСМ-ВС в течение 15 ми
нут с ингервазюм в 1 минуту и определяют нестабильность уровня моще-остн источника
Os но формуле (49);

O.S = Pm.x-Pnun , (49)
где Pmav н Pmiii -максимдльное и минимальное значения мощности соответственно 

(выраженные вдБ.м), зарегистрированные за время измерений.
8.29.4 За уровень мощности источника излучения принимают значение РпЛп -
8.29.5 Проводят операции по п.п. 8.29.1 -  8.29.4 для 1490 ± 10, 1550 ± 20. 

1625 ± 1 о, 850 ± 25. 1325 ± 25 нм (в зависимости от модели).
8.29.6 Результаты операции поверки считать удовлетворительны.ми, если 

уровень мощности;
- для моделей F3’B-3932, FTB-3932X, FTB-3933 не менее -1 дБм;
- для моделей FTB-3932-4, FTB-3932X-4, FTB-3933-4, FTB-3932-5, FTB-3932X- 

5, FTB-3933-5 не менее -7 дБм;
- ,Щ1Я моделей F4 B-3932-12C. ГТВ-3932Х-12С. FTB-3933-12C не мегюе -27 дБм; 
-для моделей FTB-3932-12D, FTB-3932X-12D, FTB-3933-12D не менее-2) дБм, 
значение неезабилышети уровня мощности излучения за 15 минут не превышает

±0,05 дБ. '

8.30 Определение диапазона измерений обратных потерь и расчет 
абсолюзнин погрешиоетн измерений обратных потерь

8.30.1 Определение диапазона измерений обратных потерь и расчет абсолютной 
погрешности измерений обратных потерь проводят путем измерений с помощью исследу
емой системы значений обратных потерь мер обратных потерь из состава Государствен
ного рабочего згадона обратных потерь в волоконно-оптических системах передачи ин
формации в диапазоне от 5 до 50 дБ на длинах воли 1310 и 1550 нм.

8.30.2 Измеряют исследуемой системой значения уровня обратных потерь для 
каналов №№ 2, 3 ,4 ,5 меры 1310 нм согласно Руководству по эксплуатации системы, 
регистрируя соответствующие значения Ai (i =2-5).

8.30.3 Проводят операции но п. 8.30.2 еще 4 раза, ра’исгрируя соответствующие 
значения .'\,j (i = 2-5 -  номер канала меры, j = 1-5 -  номер измерений).

8.30.4 Определяют значение абсолютной погрешности измерений уровня обрат
ных потерь Док1 по формуле (50);

5
Aokl = max {|Е( A,j -  Лм|)/5 

i=2-5 i=)
(50)

где Ami -  значение обратных потерь для 1-го канала меры обратных потерь (из до
кументации на Государственном рабочем эталоне обратных потерь в волокошю-



8.30 Определение дпнпашпа измерений обратных потерь н расчет 
абсолютной погрешности измерений обратных потерь

8.30.1 Определение диапазона измерений обратных потерь и расчет абсолютной 
погрешности измерений обратных потерь проводят путем измерений с помощью исследу
емой системы значений обратных потерь мер обратных потерь из состава Государствен
ного рабочего эталона обратных потерь в волоконно-оптических системах передачи ин
формации в диапазоне от 5 до 50 дБ на длинах воли 1310 и 1550 нм.

8.30.2 Измеряют исследуемой системой значения уровня обратных потерь для 
каналов 2, 3 ,4 ,5 меры 1310 нм согласно Руководству по эксплуатации системы, 
регистрируя соответствующие значения Aj (i = 2-5).

8.30.3 Проводят операции по п. 8.30.2 еще 4 раза, регистрируя соответствующие 
значения Ау (1 = 2-5 — номер канала меры, j = 1-5 — номер измерений).

8.30.4 Определяют значение абсолютной погрешности измерений уровня обрат
ных потерь A o r i . п о  формуле (50):

5
Донг = max {|V( A,j -  Ам:)/5 \] (50)

]'де Ami -  значение обратных потерь для 1-го канала меры обратных потерь (нз до
кументации на Государственном рабочем эталоне обратных потерь в волоконно
оптических системах передачи информации в диапазоне от 5 до 50 дБ на длинах волн 1310 
и 1550 им).

8.30.5 Проводят операции ио п.п. 8.30.2 - 8.30.4 д̂ тя длины волны 1550 нм.
8.30.6 Результаты операции поверки считать удовлетворительными, если для всех 

длин волн диапазон измерений обратных потерь составляет от 0 до 50 дБ, а полученное 
значение абсолютной погрешности измерений обратных потерь Aori не превышает ± 1 дБ.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
9.1 Результаты нз.мерений и расчетов занести в протокол поверки (Приложение

Г). '
9.2 При положительных результатах поверки на систему выдается свидетельство 

установленного образца и наносится знак поверки (или делается отметка о поверке в фор- 
.муляре (паспорте) в упановлеином порядке) в соответствии с требованиями Приказа Ми
нистерства нромышлсппости и торговли Российской Федерации № 1815 от 02.07.2015 г. 
«Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку 
поверки и содержанию свидетельства о поверке».

9.3 При отрицательных результатах поверки применение системы запрещается, 
оформляется извещение о непригодности к применению с указанием причин забракования 
в соответсгвии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли Рос
сийской Федерации № 1815 от 02.07.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения повер
ки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о повер
ке».

Начальник сектора ФГ'УП «ВНИИОФИ»

Старший научный сотрудник ФГУП «ВНИИОФИ»

Кравцов

И.Р. Фахуртдинов



приложение А 
(Обязательное)

Таблица А.1
Модификация модуля 
оптического рефлекто
метра серий РГВ-7200Х. 
FTBX-720C

П'В-72000-023В FTB-7200D-
12CD-23B

1TB-7200D-12CD FTB,v720C-SMl FTBX-720C-SM2 РГВ\-720С-д1 FTBX-720C-O1-
QUAD

Рабочие длины волн, нм (1310/1550) + 20 (850/1300/1310/ 
1550) ±20

(850/1300) ±20 (1310/1550)±20 (1310/1550)±20; 
1625± 10 
(с фильтром)

(850/1300) т 20 (850/1300/1310/ 
1550) ±20

Динамический диапазон 
измерений ослабления 
(при усреднении 3 мин, 
по уровню 98 % от 
максимума uiy'MOB)*, дБ

При длительности 
импульса 20 мкс; 
36/34

При длительности 
импульса 
1 мкс (850/
1300 нм): 27/26. 
При длительности 
импульса 20 мкс 
(1310/1550 нм): 
36/34

При длительности 
импульса 1 мкс; 
27/26

При
длительности 
импульса 
20 икс: 34/33

При
длительности 
импульса 
20 мкс; 
34/33/33

При
длительности 
импульса 
1 мкс: 25/27

При длитель
ности импульса 
I мкс (850/
1300 нм): 25/27. 
При длитель
ности импульса 
20 мкс(1310/ 
1550 нм): 34/33

Продолжение таблицы А. 1
Модификация модуля 
оптического рефлектометра 
серии ITB-7300X

1-ТВ-7300Е-
023В

FTB-7300E-000-
04В

FTB-7300E-
034В

FTB-7300E-
234В

FTB-7300E-
236В

П'В-7300Е- 
023 В-04В

FTB-7300E-
023В-08В

Рабочие длины воли, нм (1310/1550)±20 1625± 10 
(с фильтром)

1550 ±20; 
1625±Ш

(1310/1550)±20
1625±10

(1310/]550)+20
1490±10

(!310/1550)±20 
]625±10 
(с фильтром)

(1310/1550)420 
1650±7 
(с фильтром)

Динамический диштатон измерений 
ослабления (при усреднении 3 мин. 
по уровню 98 % от максимума 
шумов, при длительности импульса 
20 мкс)’*', дБ

39/37 39 37/39 39/37/39 39/37/35 39/37/39 39/37/37



Продолжение таблицы А.
Мо;шфикация модчля 
otmtHecKoro ре(()лектометра 
серии П В-7400\. ГГВ-7500\. 
ГГВ-7600х

FTB-7400E- 
0023 В

1 (В-7400Е-- 
0234 В

КТВ-7400Е-
2347В

FTB-7500E- 
0023 В

FTB-7500E-
0034В

FTB-7600E- 
023 В

FTB-7600E-034B

Рабочие длины ваш. им {1310/1550)=20 (1310/1550)+20;
1625±10

{1310/|550)±20;
1383±);
1625±10

(1310/1550)^20; I550+20; 
1625+10

(1310/1550)±20 1550+20;
1625±10

Динамический диапаюн иамс- 
рений ослабления(при 
усреднении 3 мин, по уровню 
98 % от максимума шумов, 
при длительности импул1ла 
20 мкс)*.дБ

42 /41 42/41/41 42/41/40/41 45/45 45/45 50 /50 50/48

Продолжение таблицы А. 1
Модификация модуля 
оптического рефлектометра 
серии FTBx*730C

FTBX-730C-SM1 ПВх-730С-БМ2 FTBX-730C-SM3 FTBX-730C-SM6 FTBX-730C-SM7 FTBX-730C-SM8

Рабочие длины волн, нм (1310/1550>*20 (1310/1550)±20; 
1625+10 
(с фильтром)

(13Ш/1550)=20;
1625+10

1625+10 
(с фкльтрсл!)

1650г5 
(с фильтром)

(1310/1550)+20
1650+5
(с фильтром)

Динамический диапаюн измерений 
ослабления (при усреднении 3 мин, 
по уровню 98 % от максимума 
шумов, при дл1пельности имтльса 
20 мкс)*, дБ

37/36 37/36/37 37/36/37 37 37 37/36/37



Продолжение таблицы Л. I
Модификация модуля 
о1пнческого рефлектометра 
серин П ВХ-735С. П ’ГК-740С, 
FTBX-750C

ГГВ.\-735С-
SM1

f'TB.\-735C-
SM2

ПВХ-735С-
SM3

FTBX-735C-
SM4

f-TBx-740C-
DWC

ГТВХ-750С-
SM1

ПВХ-750С-
SM3

1’аГх1ЧИс длины волн, им (I3l0/I550)=20 (I3l0/I550)±20; 
1625+И)
(с фильтром)

0310/1550 )т̂ 0: 
1625+10

(1310/1490/ 
1550)2 20

Перестраивае
мые в диапа
зоне от 1528.77 
до 1563,86

ОЗШ/1550)+20 (1310/1550)+20
1625±10

Динамический диапазон измере
ний ослабления (при усреднении 
3 мин,
но у|ювню 98 % от максимума 
шумов, при длительности импуль
са 20 мкс)*, дБ

40/39 40/39/39 40/39/39 40/39/39 40 44/44 43/43/43



Приложение Б 
(Обязательное)

Таблица В.!
Модификация моду.'гя 
оптического рефлекто
метра серий FTB-7200X, 
FTBX-720C

FTB-7200D-023B FTB-7200D-
12CD-23B

n'B-7200D-12CD FTBX-720C-SM1 r-TBx-720C-SM2 FTBX-720C-O1 FTBX-720C-O1-
Ol'AD

Рабочие длины волн, нм (П 10/1550 )±20 (850/1300/1310/
1550)±20

(850/1300)1^0 (1310/1550)120 (1310/1550)±20; 
1625+10 
(с фильтром)

(850/1300)120 (850/1300/1310/
1550)120

Мертвая лона при измере
нии, м;
-ослабления 
- положения 
неоднородности

4,5/5
1/1

3/4/4.5/5  
I /1 /1 /1

3/4  
1 / 1

3/3 
0,7/0,7

3/ 3/ 3  
0,7/0,7/0,7

3 /3
0,6 /0,6

3 / 3 / 3 / 3  
0.6/0,6/0.7/0,7

Продолжение таблицы Б. 1
Модификация модуля 
оптнча:кого рефлектометра 
серии FTB-7300X

FTB-7300E- 
023 В

FTB-7300E-000-
04В

FFB-7300E-
034В

ГГВ-7300Е-
234В

FTB-7300E-
236В

FTB-7300E-
023В-04В

ПБ-7300Е-
023В-08В

Рабочие длины волн, нм (1310/1550)120 1625110 
(с фильтром)

1550+20;
1625+10

(1310/1550)120
1625+Ю

(1310/1550)+20
1490110

(1310/1550)120 
1625+10 
(с фильтром)

(1310/1550)120
1650+7
(с фильтром)

Мертвая зона при измерении, м: 
-ослабления
- положения неоднородности

4/4,5 
0.8/0.8

4,5
0.8

4,5/4.5 
0,8/0,8

4/4,5/4.5 
0,8/0,8/0,8

4/4,5/4,5 
0,8/0,8/0,8

4/4,5/4,5 
0,8/0,8/0,8

4/4,5/4,5 
0,8/0,8/0,8



Продолжение таблицы Б,1
Модификация модуля 
оптического рефлектометра 
серий FTB-7400.\. FTB-7500x. 
ПВ-7600Х

FTB-7400B- 
0023 В

FTB-7400E-0234B FTB-7400E-2347B FT В-7500Е- 
0023 В

FTB-7500E- 
0034 В

FTB-7600E- 
023 В

FTB-7600E- 
034 В

Рабочие длины воли, им (1310/1550)±20 (1310/1550)120;
1625110

(1310/1550)120; 
138311; 1625110

(1310/1550)120; 1550x20;
1625110

(1310/1550)120 1550+20;
1625110

Мертвая тона ири шмеремии, 
м:
' ослабления
- положения неоднородности

4/4.5 
0,8 / 0,8

4 /4,5/4.5 
0.8 / 0.8

4/4.5 74/4.5 
0,8/0,8

4/4.5 
0,8 /0,8

4.5 /4.5 
0.8 /0,8

5/5 
1 / 1,5

5 / 5 
1,5/1

Продолжение таблицы Б.1
Модификация мод)дя 
оптического рефлектометра 
серии FTBX-730C

FTBX-730C-SM1 П’Вх-730С-5М2 FTBX-730C-SM3 l^Bx-730C-SM6 FTBX-730C-SM7 FTBX-730C-SM8

Рабочие длины волн, нм (1310/1550)120 (1310/1550)120; (1310/1550)120; 1625+10 1650+5 (1310/1550)120
1625110 1625110 (с фильтром) (с фильтром) 165015
(с фильтром) (с фильтром)

Мертвая зона при измерении, м; 
- ослабления 2.5/2,5 Z 5 /2.5/2,5 2.5/2,5/2.5 2.5 2,5 2,5/2,5 72,5
- положержя неоднородности 0.6 / 0,6 0.6/0,670,6 0,6/0.670.6 0.6 0.6 0,6/0,670,6

Продолжение таблицы Б.]
Модификация МОДЧ'ЛЯ 
оптического рефлектометра 
серии FTBX-735C, ГГВх-740С, 
FTBX-750C

ГГВХ-735С-
SM1

FTBX-735C-
SM2

ГТВХ-735С-
SM3

FTBX-735C-
SM4

FFBX-740C-DWC FTBX-750C-
SM1

FTBX-750C-
SM3

Рабочие длины волн, нм (1310/1550)120 (1310/1550)120; 
1625110 
(с фильтром)

(1310/1550)120;
1625+10

(1310/1490/
1550)120

1 !ерестраиваемые в 
диапазоне от 
1528,77 до 1563,86

(1310/1550)120 (1310/1550)120
1625+10

Мертвая зона при измерении, м: 
•ослабления
- положения неоднородности

2,5 / 2,5 
0.670,6

2,5/2,5 7 2.5 
0.6/0.6/0.6

2,5 72,5/2,5 
0.6/0,670.6

2,5/2,5 72,5 
0,670,6/0.6

4
0,8

2,572,5 
0,6/0,6

2,5/2,5 72,5 
0,6/0.670,6



Приложение В 
(Обязательное)

Таблица В,1 - Метрологические характеристики приемопередатчиков систем со сменными 
модулями анализатора цифровых линий связи FTB-8830NGE, FTBx-8870, FTBx-8880,

Тип приемопередат
чиков

Тип интер
фейса

Номинальная 
рабочая длина 
волны, нм

Уровень вы
ходной мощ
ности передат
чика, дБм

Диапазон изме
рений средней 
мощности опти
ческого излуче
ния (рабочий 
диапазон уровня 
мощности при
емника) либо ми
нимальная чув
ствительность 
приемника, дБм

FTB-8190 STM-1 1310 от -20 до 0 от -23 до -10
STM-4 от -5 до 0 □т -22 до 0
STM-I6 от -5 до 0 от -18 до 0
1000 BASE- 
LX

от -9 до -3 -22

FTB-8191 STM-1 1310 от -2 до +3 от -30 до -15
STM-4 от -2 до +3 от -27 до -9
STM-16 от -2 до +3 от -27 до -9

FTB-8192 STM-1 1550 от -2 до -i-3 от -30 до -15
STM-4 от -2 до +3 от -29 до -9
STM-16 от -2 до +3 от -28 до -9
1000 BASE- 
ZX

о'г 0 до -5 -22

F1B-8193 STM-1 1550 о'г -5 до 0 от -23 до -10
S3M-4 от -5 до 0 от -22 до 0
STM-16 от -5 до 0 от -18 до 0

FTB-85910 STM-0,
100 BASE- 
FX

1310 от -20 до -15 -31

FTB-85911 100 BASE- 
LX

1310 от -15 до -8 -28

FFB-8596 1000 BASE- 
BX10-D

на передаче 
1490; на прие
ме 1310

от -9 до -3 -20

FTB-8597 1000 BASE- 
BX10-U

на передаче 
1310; на прие
ме 1490

от -9 до -3 -20

FTB-8690 10G BASE- 
SR7 SW

850 от -5 до -1 от -11 до 0

FTB-8691 10G BASE- 
LI^ LW

1310 от -8 до 0 от -14 до 0

FTB-8692 lOG BASE- 
ER/EW

1550 от -4 до +4 от -15 до -1

FTB-8693 STM-
64/OTU2

1310 от -6 до -1 от -11 до 0
F'FB-8694 1550 от -4 до +4 от -15 до -1



Тип приемопередат-
ЧИК013

Тип интер
фейса

Ь1оминальиая 
рабочая длина 
волны, нм

Уровень вы
ходной мощ
ности передат
чика, дБм

Диапазон изме
рений средней 
мощности опти
ческого излуче
ния (рабочий 
диапазон уровня 
мощности при
емника) либо ми
нимальная чув
ствительность 
приемника, дБм

FTB-8695 1550 от 0 до +4 от -24 до -7
FTB-85900* 10GBASE-

SR/SW
850 от -5 до -1 от -11 до 0

FTB-85901^ 10G BASE- 
LR/LW

1550 от -6 до 0 от -12 до 0

FTB-85902’̂ 10G BASE- 
ERJ EW

1550 от -1 до +2 от -16 до -1

FTB-81900* STM-
64/OTU2

1310 от -6 до -1 от -13 до 0
FTB-8I901* 1550 от -1 до +2 от -15 до -1
FTB-8I902* 1550 от 0 до +4 от -22 до -7
* Интерфейс поддерживается только модулями FTB~8830NGE, FT В-8 8 00NGE

Таблица В.2
Наименование характеристики Значение

Система оптическая измерительная FTB-2 (Pro) при ее комплектовании модулем
FTB-88100G

Рабочий спектральный диапазон (в зависимости от опти-
чеекого интерфейса), нм:
-для FTB-85951, FTB-85953 от 1521,00 до 1597,00
-для FTB-85955, FTB-85958, CFP2-85975, CFP2-85978 от 1294,53 до 1310,19
- для FTB-85956 от 1264,50 до 1337.50
-для FTB-85960 от 1530,00 до 1565,00
-для CFP2-85974 от 840,00 до 860,00
Уровень выходной мощности на каждой спектральной ли-
Е1НИ, дБм:
-для FTB-85951 от -5,8 до +3,5
- для FTB-85953 от -6,9 до +3,5
-для FTB-85955, FTB-85958 от -2,5 до +2,9
-для FTB-85956 от -2,3 до +2,3
- для FTB-85960 от 0 до +3.0
-для CFP2-85974 от -7,6 до -1,0
-для CFP2-85975 от -2,5 до +2,9
- для CFP2-85978 от -4,3 до +4,5
Диапазон измерений средней мощности оптическшо из-
лучения (рабочий диапазон уровня мощности приемника)
на каждой спектральной линии, дБм:
-для FTB-85951 от -10,8 до +3,5
-для FTB-85953 от -9,5 до +3,5
-для FTB-85955 от -10,3 до +4,5
- ;щя FTB-85956 от -13,7 до +2.3



Наименование характеристики Значение
Система оптическая измерительная FTB-2 (Pro) при ее комплектовании модулем

FTB-88100G
- для R  B-85958 от -8,8 до +2,9
- для FTB-85960 от -7,0 до +3,0
- для CFP2-85974 от -9,5 до +2,4
- для CFP2-85975 от -2,5 до +2,9
- Д.1Я CFP2-85978 от -10,6 до +4,5

Таб.чица В,3

ИаимемоБание характеристики Значение

Система оптическая измерительная 1П'В-2 Pro при ее комплектовании модулем
FTB-88100NGE, FTB\-88200NGE

Рабочий спекзральный диапазон (в зависимости от оити-
ческого интерфейса), нм:
-для FTB-85951,FTB-85953 от 1521,00 до 1597,00
- для FTB-85955, FTB-85958, CFP2-85975. CFP2-85978 от 1294,53 до 1310.19
- для FTB-85956 от 1264,50 до 1337,50
- для FTU-85960 от 1530,00 до 1565,00
- для CFP2-85974 от 840,00 до 860,00
Уровень выходной мощности на каждой спектральной ли-
пни. дБм:
-для !■ ГВ-85951 от -5,8 до +3,5
-для П  В-85953 от -6,9 до +3,5
- д;1Я П  В-85955, FTB-85958 от -2,5 до +2,9
- для FTB-85956 от -2,3 до +2.3
- для М'В-85960 от 0 до +3.0
- для CFP2-85974 от -7,6 до -1,0
- для CFP2-85975 от -2,5 до +2,9
- для С1'Р2-85978 от -4,3 до +4,5
Диапазон измерений средней мощности оптическото из-
лучения (рабочий диапазон уровня мощности приемника)
на каждой спектральной линии, дБм:
- для FTB-85951 от -10,8 до +3,5
- для П'В-85953 от -9,5 до +3.5
- для FTB-85955 о т -10,3 до +4,5
-для К1 В-85956 от -13,7 до +2,3
-для F1 В-85958 от -8,8 до +2.9
- ;Ц1я [■' ГВ-85960 от -7,0 до +3,0
- для С1'1*2-85974 от -9,5 до +2,4
- Д.ТЯ С13>2-85975 от -2,5 до +2,9
- для CFP2-85978 от -10,6 до +4,5



Приложение Г 
(Справочное) 

Форма протокола поверки

ПРОТОКОЛ № от « 20

поверки средства inMepeiiiin

1. Общие данные о поверяемом средстве измерений

]4аимеиование:_____________________

Заводской номер: __________________

Дата изготовления: __________________

Владелец; ______________________________________  И

2, Результаты поверки

Метрологическая характеристика
Требования
технической
цокументацни

Полученные
значения

Результат
(соответствие)

утвержденной

3. Условия поверки:
- температура окружающей среды _
- относительная влажность воздуха
'  атмосферное давление______

Поверка проведена в соответствии с методикой поверки МП 
ФГУП «ВНИИОФИ» 2016г.

По результатам поверки средство измерений признано пригодным / непригодным к при- 

меиениЕО в соответствии с ГОСТ 8,585-2013.

Срок очередной поверки: «____» _______ 20__г.

Поверку проводил__________________

Выдано свидетельство о поверке № ____________ от <t___ j>____________20_г.

Выдал


