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линейку  опорной  площадкой  (от  0-00 до  7-50): пузырек  уровня  квадранта  должен  быть  на  
середине . Затем  поставить  квадрант  на  синусную  линейку  опорной  площадкой  (от  7-50 до  
15-00). При  необходимости  выровнять  пузырек  уровня  на  середину . 

Разность  показаний  квадранта  при  измерении  одного  и  того  же  угла  по  двум  
противоположным  направлениям  не  должна  превышать  половины  деления  угломера . 

б . ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПОВЕРКИ  

6.1. При  положительных  результатах  поверки  оформляется  свидетельство  о  поверке  
по  форме  приложения  1 Приказа  Минпромторга  России  Х  1815 от  02.07.2015г. 

6.2. При  отрицательных  результатах  поверки  оформляется  извещение  о  
непригодности  по  форме  приложения  2 Приказа  Минпромторга  России  Х  1815 от  
02.07.2015 г  

Знак  поверки  наносится  на  свидетельство  о  поверке . 
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