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- проведение  функциональных  проверок , имитирующих  наступление  событий , под-
лежащих  обнаружению  и  фиксации  в  журнале  событий  ПО  СИ ; 

- проверка  невозможности  искажения  либо  несанкционированного  удаления  данных  
журнала  событий  без  нарушения  защиты  иных  средств  защиты  метрологически  значимой  части  
ПО  СИ  и  измеренных  данных  от  преднамеренных  изменений , 

- проверка  соответствия  полномочий  пользователей , имеющих  различные  права  до - 
ступа  к  функциям  метрологически  значимой  части  ПО  СИ  и  измеренным  данным ; 

- проверка  наличия  в  конструкции  СИ  обеспечения  защиты  запоминающего  устрой -
ства  от  несанкционированной  замены . 

9.2.8 Сведения  о  защите  метрологически  значимой  части  ПО  СИ  и  измеренных  данных  
от  случайных  или  непреднамеренных  изменений , о  защите  метрологические  значимой  части  
ПО  СИ  и  измеренных  данных  от  преднамеренных  изменений , и  об  уровне  защиты  ПО  СИ  от  
непреднамеренных  и  преднамеренных  изменений  вносят  в  протокол  испытаний . 

На  ИВК  распечатывают  данные  по  любому  измерительному  каналу  за  предыдущие  
сутки , выключают  ИВК . Через  5 мин  включают  ИВК , распечатывают  данные  по  этому  же  кана -
лу  за  предыдущие  сутки  и  сравнивают  с  ранее  распечатанными  данными , при  этом  данные  
должны  быть  идентичны . 

На  ИВК  производят  попытку  удаления  любого  файла , вносимого  в  таблицу  3, при  этом  
на  экран  монитора  ИВК  должно  вьщаваться  сообщение  о  невозможности  удаления  файла . 

9.2.9 Проверка  уровня  защиты  ПО  АИИС  КУЭ  от  преднамеренных  изменений : 
- на  ИВК  производят  попытку  введения  заведомо  неверного  пароля , при  этом  на  экран  

ИВК  должно  выдаваться  сообщение  о  невозможности  доступа  к  программе ; 
- на  ИВК  производят  копирование  программ , вносимых  в  таблицу  3. С  помощью  ре-

дактора  искажают  содержимое  2-4 байта  скопированных  файлов , рассчитывают  новое  значение  
контрольных  сумм  измененных  файлов , которое  должно  отличаться  от  внесенных  в  таблицу  3; 

- на  ИВК  производят  попытку  замены  файла  на  модифицированный , при  этом  на  
экран  ИВК  должно  выдаваться  сообщение  о  невозможности  замены  файла . 

Результат  проверки  считается  положительным , если  выполняются  требования  настоя - 
щего  пункта . 

10 ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПОВЕРКИ  
10.1 На  основании  положительных  результатов  по  пунктам  раздела  8 выписывают  сви -

детельство  о  поверке  АИИС  КУЭ  в  соответствии  с  Приказом  Минпромторга  от  02.07.2015 г . 
341 815. В  приложении  к  свидетельству  указывают  перечень  ИК , прошедших  поверку . Знак  по - 
верки  наносится  на  свидетельство  о  поверке . 

10.2 При  отрицательных  результатах  поверки  АИИС  КУЭ  признается  негодной  к  даль -
нейшей  эксплуатации  и  на  нее  выдают  извещение  о  непригодности  в  соответствии  с  Приказом  
Минпромторга  от  02.07.2015 г . Х 1815 с  указанием  причин . В  приложении  к  извещению  указы -
вают  перечень  ИК , не  прошедших  поверку . 
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