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_ IIаgrощм методяка IloBelrюr распрстрдrяется ва комплекс ашарагЕо-црфаммFый tra
базе газоана..пlзатора ГАММА-t00 (далсе - комплекс), предназЕаченвыс дlя вмереЕrя молярной
доllи окспда углсрода (СО) r мqтаяа (cНl) в бинарньо< газовБD( смесях сосгам СолrI2 (воздц) л
CHy'Nz (воздуr), п устан€tвливает методrку сго первЕщой поверки при вводG в эксцлуатацпю и
после ремоЕта и п€рЕод.!чсской пов€рки в процессе экспlý/атации.

Ицт€рвал мехду поверками- l год.

l Оперецпrr поверкв
l , l Прs проsсдеtrии поверкц выполцяют опеtrицsц, $азааные в таблице l .

Тб,ща l -Операции поверки

1.2 EсJB прд провсдеццrt той Ели ицой операцип поJDцеЕ отрицзтýльrsй резуJьтаъ ]laJb-
fl ейшsя цоверка прекращаsrcя.

2 Средства поверrо
2.1 Прп проведсяt{и поаерюл примсвяют средстм, указаfiЕые в табдице 2.

Таб]шIа 2 - Ср€дства поверки

Наимевованпе операцrп

Номер
tt}вкта

методкц
повеDкli

Проведешие операции при
поаерке

первЕчlой периодtческой

l Внеffi осмотр 6.1 ,Ща Да
2 Опробоваше 6.2 Да Да
3 Подгверцдеше соотвстствия прграммцого об€спе-
чеЕиJt 6.з .Ща Да
4 Определевrlе метрологиqеск[D( характериgгик ком-
плек€tt 6,4

-оц!вдеrIеЕие основаых погрешlоgтей комплскýа
-опD€деIеЕпе в:tDиlщии показаЕпй.

6.4.I
6.4.2 Д" Да

Horrep пупсга
методякЕ по-

веDки

Наименоваяие эталоrвого средсгва изriФýrшй шш вспомогатеJIьЕоrc средства
поверки! Iroмep докумецт4 рсгламеrтирующсго теюfiческпе требовýlЕrJl к срсд-

ству, метролоI?чес!ýlе Е техяцческlе xaDalct€DlcTllк!

6
Термогигромегр ИВд-6, мо-лификащя ИВд-6Н-КЛ-Д, дпацазоЕ llзмерсний
температ)Фы от 0 до п.люс 60 ОС, отцосrгgъЕой влаfiIо-сти возд.ха от 0 до 98 %,
атмосфер-ного давлеция от 300 до l l00 гПа

6 Секуrдомер элекгровный Счег-lМ цо TC2.8l8.002 ry
6

Стаrцартцце образщI соgтаэа газовой смесЕ (ГСО) по ry 21 14-00l -02566450-
20 l б в баллонах под давленвем соgгава СОNz (ГСО l 0768-20 l б (ИП-ВНИИМ-
ЭС)) в соотвстсrвви с Табшrцей l ПDцложеlшя Д.

6 Сталдаршые образщI состава пазовой cмccr (ГСО) по ry 2l 14-001-02566450-
20lб в баллонах под давлевием сосгdва С& Nz (ГСО 10768-20lб (ИП-ВНИИМ-
ЭС)) в соотвсгствия с Табляцеf, 2 Првложенля Д.

6

Стаsдаргвьй образец состава газовой смесg (ГСО) rro ТУ 2t 14_001_02566450-20lб
в ба.rлонах под давленисм -чистьй газ азот (Nr) (ГСО 10768-2016 (УВ-ВНИИМ-
ЭС)), вомина,lъвое зЕачевIiе молярпой дош Nu (99,999 +0,001) %, rр€деJш до-
пускаемой абсопопrой погр€шности * 0,000005 % (мол.)



Номер rrуtкга
irетодrrи по-

BeDKl

Наимевоваrше эта:tоflвого ср€дства пзмереttий rлr вспомоmтельЕого средgгва
пов€рI@, Еомер докуl.,tеm4 регламеЕтцрlтощего техяическпе трсбовацхJa к сред-

сlву, метрологичесюiе rt теý lческlе xaDaKTsDItc[tKl

6
Ив,шlкатор расхола - ротамсФ РМ-А-0,063Г УЗ, ГОСТ l ЗИ5-8l, s€р)Фяя гранцца
дхlшазоrrа вмеD€цпй объемного пасхода 0.06З м]/ч. кл. ю.оtосги 4

6 Редлсгор бul,.rошьй кислоDодвый одвосгупевчатшй БКО-504

6
Веrгпrш точвой рrylмрвки BTP-I (Еля BTP-l-Ml60), дяапазов рабочего дав,'rе-
ния (0-150) кс/см!. ,шамстD условаоrо пDохода З мм

6 fp;ýKa rrсличи:вская поlшвиЕriJIхJIорвдаrl (tIВХ) по ТУ6-01 -2- 120-7З, б х t ,5 iýl
6 Трубка фторошrастовая по ry 6_05-2059-87, ,щамgгр условного пDохода 5 iдд

Пршечаfiця:
l) все срлсгва взмерсЕцй доJDýIы ЕмЕть деЯс-гв)пощя9 свцдсr€льgгва о поверке;
2) допускается испольюваrlие д)угD( ср€дств поверки, оФспечпвающлх определеаие мgгрологпче_
сKID( х!lрактеристхк с трсбуемой mщостью.
3) gгаядаргtlые образцы до,]DкЕы и^dеть дейqгаllодше паспоDта

3 ТребовдЕЕqб€зоп&спостп
3.1 ПомецеЕие, в коюром прводлт повсрку, до.л]кво быrь оборудоваяо при,ющо-

вымл@ой веятиляцисй.
3.2 Кончеrграчии вредпьй компояентов в воздве рабочей зоllы дол)кны соответствовать

требоваЕirtм ГОСТ l 2. 1.005-88.
3.3 ,Щолlt<вы выполняться тебоsавия техflиlсl безопасвости для зашдты пepcoвa]tr от пора-

жеЕия элсцрическltld юком соrласяо кпассу t ГОСТ 12.2.007-0-75.
З.4 ТребоЕаfiия TexEEI@ безопасностlл при эксцдуатацив ГСО в баJuIопlц под дztвлеЕrем

доJDкЕы соответствовать Федера,lьвьш нормам и правиJrам в области промыщлсщой бсзовасЕо-
сги <<Правl,ша прмьшшеsltой безопасвости опасllых при,Jводственяцх объектов, на xoтoplл( вс-
по;ъзусrся оборудовалие, работающее под избьтючrt,ш давrtекпем (уrв. Приказом Федераrыrой
слухбы по экологическому, техЕологrчсскому и аюмrrом). Еа.вору от 25 марга 20l4 г. Nч l l6)

3.5 к поверке допускаются ]йца, взуtlившие р)rководство по эхспJryатацЕц комIцекса и
проше,ще gеобходt{мьй шст)тrах.

3.6 Не лопускается сбрасьвать газовые смеси в атмосферу рабочих помещеций.

4 Условц! поверк,
- тtмgерат},р окр},iкающей сре,lш, ОС 20 t 5
- диапазоя относитеJъной sлажЕоgги окр)гr(ающей сре.шц О/о от 30 до 80
- атrrосфервое дазление, кПа l0l,З 14,0
- рitсход пtзовой смсси (еслп Ее }тазаЕо иflое), дм]/м}rfi 0,5 + 0,1

5 Подготовкr к цоверке
5.1 Выпо,пrrrь меропрlrягяя по обеспечеЁ!ю услоsий безопасЕостЕ.
5.2 Проверrпь наличие паспортов и сроки rодIости ГСО в баллоцах под давлением.
5.3 Ба,т;tошl с ГСО вьцерхатъ при темпсратуре поверки не менее 24 ч.
5.4 Вьцерхать комltлекс прЕ температуре поверхи в течевие вс меяее 2 ч.
5.5 Подотовйть комплекс к раfuте в соответств}lи руководством по эксвлуатации.

6 ПровGдецве поверr<и

6.1 Вя€шшrй осмотр

6. l . l При внешltем осмотре устапавливzlют соотвgгствrе комплекса слсдующдм трсбовацй-
ям:



- соотв9тствис комплектЕостЕ тр€frвавияItl техяцческой доку},lеЕгацЕсй фпрмы-изr(/ювшеля;
- соотаетствие маркирвки тр€боsаапям техtlчческой докумеЕгацхЕ фrрriы-вготOвrrgJц;
- отсуrcтвие мех€ttlичес(цх цовI}ежд€rllfr, шияюltlЕх Еа рqботоспособяось соqгаввБ,D( чаgrей

комtцекса
- исшравцостъ орпrцов упразлешrя и настройкц;

6.1,2 Комплекс считают выдерхавшим внеIlшlий осмот, если оЕ соответствует указаIrЕым
вьшtе требовапиям.

6. l .З Комплекс, не соответсrв},Iошf, вышеуказаfiпым тФованttяlr} к цов€рке вс до-
тгускакrтся.

6.2 Опробова{пе

6.2.1 Прп опрбовании прво.шгся прЕерка фрtошовирвани, пзмерЕтеJъцою и газорас-
предеrште.тьного блоков комплекса.

6.2.1.1 IIрверка фувкццоЕцрваIlия проводится в следующем порядке:
- вшпочить измерительtlый блок комплекса ýФкатием квопки <вк.л/вьц<rr> на задней панслц

блока .

- вьцержать гаlоаrtаJlитЕческцй блок во вк.lцочешrом состояпии qе меяее 10 секуflд
- цо окоцчаяии времени rцюгревlt устрйстsо отображаЕг техничсскlто шформаlшю на

дисплее., rри том сообщенця об ошпбкФ( до,II)кны отсупствоЕатъ.
- шрвергь фувкцио|lирваllrе органоЕ управJIеIIЕя пrюраспред9литеIьЕого блока.

6.2.1.2 Результаты опробования функuионирваIшя вмФlrгеJъного блока комплекса сщ-
таот полоrоттельвымиt еспл по истеqении времеIlи пргрева отобраr€ется т€хвиче{кая ивформа-
ция и отсгствуют сообщевия об ошбках. Результаты опробования фуrкчпоштрвашя газорас-
пределrгельвого блока сlмтztют положllтеJьяыми, ес,IIЕ все орIаtlы управJ!евшr цспраа8ы.

6,3 По:ггвсрllслсяие cooтвercTвrjl прграмr4нок, обеспечеци-rl

6,3.1 ПолЕерхдеflие соотвgгgгвIrя встр€Епого ПО пзмерrrгеrъвого блока.
Подтверхдевие соответств!я встро€няого прграммного обеспечепия вмерrтrеJБною

блока коlдrrrекса прводится вц3)аJъво! при его вю'rючеЕпц.
РЕзу]ътат проверки встроеЕцого ПО изrrерrтге,ъвого блока комплекса счrтаlот положц-

теJъЕым, ес]ш прr его вклю!rеЕшл на дисIlлее вывомгся ияформа,чия о яомере версии ПО, как
показано Еа рЕсунке l.

6.3.2 Полгвермевпе соотвеrcтвЕя астреtlвого ПО газораспределrrгельвого блока комплек-
са_

Под!верждеflис соответствпя всrроенЕого ПО газораспределt{теJIьЕою блока комItпекса
провощIся sи,JуаJrыiо по вЕеIшему вид/ дlсшIея расцред9JштеJIя газового РМГ прв его вклюqе-
ялll .

Резуrьтат прверки ПО газораспределитеJIьllого блока комшlекса считЕlют положитеJъным,
если вЕепIЕий вид дисЕлея расЕредслитедя газового РМГ га3оаЕалиýlтора соотвsтФвует виду,
пр€дста&п9ц!lому на рисунке 2.

6.З.З Полгверtцеflие соOтветсты{я zвтономвого ПО комплскса.
Под:tв€рждеtsце соответствия авювомtlого ПО комплекса прводrгся пугем расчета коrtрольвой
с}ъ{мы ПО Е сралrеrrиsм ее с }цашIм заачевие!d.
Резульгат цюверl(и счптаrот полохfiте]ьвым, ес.пй рассчптzйЕая коtIтрJьЕая cylrмa совпzца с
задаяrIой п программа gammal0O.vi завершпла свою загр}зку. По завершекип загруJки вн€шrrкй
вид экрsна моЕfгора ЛК соотвстствует виду, представлеЕЕому ва рисунке 3.



Рясуяок l. Ввешfr ввд дсцлея rзмерrrcrБяоп) блока комппекса шшаратЕФ.прграммноrо Еа
базс газоава:rrзатора ГАММА-l00 прп ег0 акпючеЕ!!.

Рисунок 2. Btreffi вrд,шtспле, распр€деJIЕтеля пвовог0 РМГ, входщеm в газорасцре-
делrrельЕtй блок кощшскса прграммво-аппартяого ша базе пt:юаЕаJIцзатора ГАММА-l00, прп

его вклIоqеЕпи

РпсFrок З. ВцеrlrЕaй вид экрдlа мовитора IЖ по зазсршении загрузIсr пртраммы
gammal00,vi



6.4 Опрлеление rrетрлоIтrе{ках харlцтgрtlстик

6.4.1 Определение отвосrгеJъfiоf, погрешвости коlдIлекса"

Определепrе (угвосшеJьвоfi вогрец!вости (омrrлекса прводтт в сJIед/юцем поряд(е:
l ) На вхол язмсрrгrcльвого блока комrцекса полают ГС (таблпчы l, 2 прллоlссtrпя А, сюотвgг-
ствеЕво,щапазову пзмереЕI{й) в последоЕатеIьItоспt:
-NФIs t -2-3 -2 - l -3 -прц пФвиqоtr пов€рке;
- 9Л9 l -2-3 -пря периодической поверк€.
Способ податr я расход ГС выбпрlоrcя в соотвегствпв с требоваяпямх р]л(оводства по эхспJтуа-
тацпlt ца пов€ряемый комшIекс.
2) Фlчссируют усганов!вtIIt{сся показаЕrrя измерrгrcльною блока комtшекса.

3) Значеrrие отвосrrтвльвой погрешпосш комплекса, бl О/о, 
расс.оггьваlог по форrсуле

а. = 
ц-.{. ,оо'T(l)

где J& - показавия газоавализаюрq Bpr подаче i-й ГС, % !dол.;

{ - действrгrэльное значеЕпе молцrяой доля опр€дёlяемого компонсята в i-й ГС, 7о.

Резуштаг опрделсвrrя погрешЕостtl сltrlтают положитФIьнцмЁ, соп отвосЕтФъца, погр€шцостъ
KoMIlлeKca Dо всех TotlKax пов€ркll sе превышает предеJrоs допускаемой отцосl{т€.пьЕой цогрецпtо-
сги (rабlпrча Б.l Приложеsиr Б).

6.4.2 Олр€депенrе вариацйи покдзlчпlfi комплекса

Опрлелевис варrtачиr выходвого свгяalла комплекса допускается проводaть одiовремеsпо с
определеЕиец относшеJъsоf, цогрсшцост8 по п. 6.4, l ,

ЗяачсЕrlе отfiосrте.Iьвоfi вариацrи вьD(одlоm сrгrlала, в до,,UD( от пределов отЕосrтельrой по-

aр-"о""r,, 
'а, 

р"""rr-""о, по формуле

d6:ffi'10o, 
(2)

где Ц, JЧ-- показаяия гщоавалязатор прr подФде r mчке поверкrr 2 со сторны боrьпrшt и
rrerrbmEx зпачевпй, О/о;

do - предеrш доIтускаемой относrгGльrrой поФ€шност}r, О/о.

Рсзультат llспшгаrия считают полоrоaтеJБнцм, есJIи зt!ачеЕие варпацIlи ве превъшаЕг 0,5 в долл(
от предеJrов допускаемой относrгельвой погрешвостr.

7 ОформлGЕЕG рсзультдmв повсркr

7.1 При проведевии поверки формллсrт пртOкол пов€рки, Рекомаrдlеиая фрма пртокола по-
Beplor rrрввелена в Прrrложаrии В.

7.2 Комплекс, удовлсгворяощrй тр€боваяиям fiастоящеf, меюдrrкЁ пов€рки, прязваtот подлым к
прllмсвевию, деJIают соотвgtýтвlrощую отмеrку в паспорт€ (при первичцой пов€рке) и/шDr выда-
IoT свидстсльство о поверке (при периодlческой поверкс) югласяо Поряд<у прведевпя поверкr
средсгв йзмереЕgй, требова8пя к зяаку повсрки rl содерхаяЕю св!дgте,IБстаа о поверке, угвср-
ждёIrЕому Приказом Минпрtпорга России Ng l8l5 от 02 июrц 2015 г (далее - Порядок)

На оборотной cюpotte свидfiеJIьства о пов€ркс ука!ыцrrот;
- метрлогllческие харлý€рвстики коrOшекса;
-соотаетствие трсбовациям, предьявляеr.ыrr к рбочему угалову l-го разрrдЕ в соответ-

сгвЕи с ГоСТ 8.578-2014
- указsllхс наличи, ПриложеЕия - пртокола пов€рки;
- дату IIоверки.



На лщевой сrоропе сs!дfiоЕстrа ухsзьшаrсI;
- ц€речевь 7гдrоЕоц с шоrrощю кmорьй првqдеЕs поsсрка цоrдшекс4
- п€рGчеяь вlIцЕопш( фпоров с указаяпеlr Ех зЕачеrшй.
7.3 Прп отрlщаrc,швrп резуштатвлс комтшекс пе доцJ.скают к прЕменеццю r ЕаправJIяют в

ремоm. В техшческой докумеЕЕщ ко!дцекýа деJIакlт (/пiегку о Е€цршoдостЕ, вьIдщот ш}ве-
цеше устаЕовяеЕвой форм согпасво Поряду Е ашулrруrот свЕдфoJIюгsо о цоверк€.

7.4 3нак поверq в впде mдограФцческоf, Еакле!дq нsпосЕтс-s Еа Jщевую павеJъ s:tм€рЕ-
Te:Brrorю блокв коrдrrrексд и (иrш) на свпдсте,шсrво о цов€ркG.



Приложевие А
(обяательное)

Пер€чеsь газовых смессй, используемrл( прп поверке

Таблцrа 1. - Техническде хараrсrерисtтки ГСО состаза CO/N2 ди опр€д€леция мирлогЁ-
ческиr( хараrсерЕсгк комtшекса апдартяо-пргрtлммного на б&зе гlftоаЕаJlи:итора rАММА-100

Таб]ща 2. - Техшrчесшс хара<терпспдоr ГСО сюсгава CHy'Nr дrи определешя меrрпо-
гЕ.lескtD( харакrерпстпк коrdlшексs аtшаратно-прграrшпою на базе газоа8алrзатора гАммА-100

компоЕеЕт-
Ей соФав
пзмеряемъD(

Ди9пазоlr измере-
шrй молярЕоf, до-

rш СО, 7о

Номивальпое зваченпе молярвой доJш
СО в ГСО и пределы доItускаемого от-

клонеrrпя. 0Z

огвоси-
теJIьвzц
цогреш-
Еость, ой

Номер ГСО
по роеФру

clrec€B гс.лl!l Гс N92 гс J{Ф
CO+Nz
(возryх)

от 0,00 1 5 до 0,020 0,0020

0.0002

0,6 l0768_2016
(IdI_

вниим_
эс)0,0l l0

0.00l0

0,5

0pl9 + 0,002 0,5

KormoEeIIT-
rьй сосгаr
Е}lrер'lеuьIx

,Щrапазов измер-
вiй riодярвой до-

rпr СНl, %

Номrrцаrшrое зваqевпе молrрвой долr
СЬ в ГСО r предешl допус(а€моп)

отКпоЕеЕпя. о/о

отвосп-
тс,,БЕая по_
грсшосгь,

Номер ГСО
по реейру

сцсýей гс Ml гс J@ гс шФ о/о

СIй + Nr
(возryх)

ог 0,2 до 5,0
(m 02 до 2,5 дц
смесеf, соgгssа
сЬ+воздчх)

r0.2l0 *0.0l0) 0r5 l0768_20lб
G{I-

вниим-
эс

2.20 *0,10 о2

4,90 + 0,10 02



Прплохеше Б

,Щrавазон rзмершlй, *о* о"*"*ýж"ff]П доФеIIrЕосгr компл€кý& ашв!втяо_
прцвммtrого Еа базе газоана,шаmр ГАММА-l00

коrшонеtrтrвrй mсгав ДЕЕIазоЕ lвмсрепrй
молц)аой долЕ осЕошrото

компоцеЕга, О/о

Прqдеrш доцусцаехой отвосшtJьвой
погршrостr, * бщ С/о

СО+ Nz (воадlк) ог 0,0015 до 0,020 4-15,1.x

1,5_0,0,б.х

oI02 до 5,0 1,5-0,иб.х

Прпмсчапиэ: Х-безразмерЕая велцrrи!а --отношеЕис текущего зЕачехп' ЕзмФяемой
ве,lшчlчtы (7о) к ешшцс rЕмерецхй ( %)



Прrложенпе В
Фекомеад/емое)

Форма пртокола поверки комIшекса шаратно-програrrмrrого ва базе газоаяа,lшзато;в
гАммА_l00

Моллфикачия
Заводской номер

.Щдта проведения повервя

Условпя поверки:

- тсмп€раý?а окружающей среды

- о1яоситеJIьнаJI BJrt]iclocтb окр}rкающеfi среды

- атмосферное давлеrие

Резуrьтаты првелеввя поверки

l ) Ошробоrанriе

Iверrкдение соответствия пlюI вого обеспечешя
Идевтификациоякые даввые (при]наки) Зяачсние

lfuеггвфикачионное rrацменоваtяе ПО

Номер версии (идсFгифrrкачиошrьй помеф ПО

Ilпфровой шлеrгифrкаюр ПО

Приrrечание - номер верии ПО лолжев быть 8е EEiKe Jцазllнного в таблице. Зrrачеше коя-
троrБЕой срlмы, указашое в таблице, относrлся толъко к фай.rту всгроеrrrrого ПО 1п<азашrой вер_
сllи.

]) Опрсделеrlхе меrрлогЕческих xapaкT€pllcTllк

3.1) ОпределеЕие осЕовЕой опlосштеIIьЕой погршосги измеренЕя молЕрЕой доJIll СО в смесях
состава CO/N:

Диадазон
вмерний

молярЕоf, доли
со,%

Номер ГС
(mц(а

uоверки)

состаз Пгс Дейgгвцтельвое
зваqевие

молярЕоЁ долr
компопента в
ГС, Сз, млн'l

Измеренво€
зЕачение
молrрвой

долII
комповенm

Зкаченr,rе

абюrчqгвой
погреш|lос1?,
поJцлеl{нос

прп пов€рксt

млн'!

от 0,0015 до
0,020



3.2) Оцределеше ocBoвEof, огЕосЕtвrьЕой погреIдвостr вriер€шrr модrрЕой долr С}й в смесях
сдсгава ClIr Д.{r (воздrх)

3.2) определеlчс варвацш показаffi

ДrапазоЕ
висрсd

молярвой доrв SFc,
шJIа-l

Номер
гс

(тота
поверп)

Сосгав IIrС Дейстrц-
теJlьцо€
зЕачеЕ!€
моrtярЕой

доJш
компоЁента в
ГС .Са. мtщ{

Изшерввос
зв8чеllе
колярЕой

доJцl
хомпоЕ€Етiа

с,, млн'I

3вачевие
0mосs:ЕJЕцой
Еоtреll!цостЕ,
поJýцеЕцое

лр, цоверкqО/o

от 02 до 5,0

(оt 02 до 2,5 для
смсссй состаsа
СН4+воздfi)

2

з
)

1

з


