
Поверка  

осуществляется по документу ГОСТ 8.627-2013 «Изделия медицинские 

диагностические IN VITRO, предназначенные для измерения величин в 

биологических пробах. Часть 1. Анализаторы гематологические. Методика 

поверки». 


