
Поверка  

осуществляется объемным методом для резервуаров с номинальным объемом 

3, 5 и 10 м³ и геометрическим методом для резервуаров с номинальным 

объемом свыше 10 м³ по документу ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары 

стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки».   


