
Поверка  

осуществляется по методике поверки ГКНЖ 09.00.000 МП 02 «Спектрометры 

атомно-абсорбционные «КВАНТ-Z.ЭТА. Методика поверки», согласованной 

с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ» в 2010 г.    


