
Поверка  

осуществляется в соответствии с документом «Спектрофотометры атомно-

абсорбционные SpectrAA моделей 50, 50B, 55, 55B; AA моделей 140, 240, 

240FS, 240G, 240Z, 280FS, 280Z, Varian AA DUO. Методика поверки МП-242-

0912-2009», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 

10.10.2009 г. 


