
Поверка 

осуществляется по документу ПИГС.941419.004 ДЗ «Пипетки прямые 

стеклянные для гемоглобинометров (пипетки типа Сали). Инструкция по 

поверке», согласованному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ» 17 апреля 1998 г. 


