
Поверка 

осуществляется в соответствии с документом «Измеритель напряженности 

электростатического поля ЭСПИ-301. Методика поверки» ЭЛИП.411153.001-

МП, утвержденным ГП «ВНИИФТРИ» 21 апреля 1998 г. 


