
Поверка 

осуществляется в соответствии с методикой «ГСИ. Счетчики-расходомеры 

электромагнитные ADMAG. Методика поверки утвержденной ГЦИ СИ ФГУП 

«ВНИИМС» в декабре 2009 г.   


