
Поверка  

Поверка дефектоскопа проводится в соответствии с Инструкцией по поверке 

ДШЕК.663532.001 ИЗ "Дефектоскоп ультразвуковой ПЕЛЕНГ УД2-102", 

утвержденной ВНИИОФИ. 


