
Поверка  

осуществляется в соответствии с разделом 4 «Методика поверки» паспорта 

дефектоскопа ультразвукового УД2-70 ЛИВЕ.415119.025.0000 ПС, 

согласованным с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в июле 2009 г. 


