
Поверка  

осуществляется по документу "ГСИ. Трансформаторы тока эталонные 

двухступенчатые ИТТ-3000.5. Методика поверки" МП 27-262-99, 

утвержденному ФГУП «УНИИМ» в декабре 1999 г. 


