
Поверка 

осуществляется по документу БШ2.850.228 РЭ «Прибор лабораторный 

цифровой для определения показателя белизны муки РЗ-БПЛ-ЦМ. 

Руководство по эксплуатации» (раздел 7 «Методика поверки»), 

согласованному ФГУП «ВНИИОФИ» 22 мая 2000 года. 


