
Поверка 

осуществляется в соответствии с разделом 9 «Методика поверки» паспортов 

Гб 2.773.238 ПС и Гб 2.773.238-01 ПС, согласованными ГП «ВНИИФТРИ» 

05.06.2000 г.  


