
Поверка  

осуществляется в соответствии с методикой поверки МП РТ 581-2000 МП, 

«СПЕКТРОМЕТРЫ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ», утвержденной 

РОСТЕСТ-МОСКВА.   


