
Поверка  

осуществляется по документу 4215-002-40001819-11 МП «Инструкция. 

Газоанализаторы «ЭЛАН». Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ 

ФГУП «ВНИМС» в 2011 г. 


