
Поверка 

осуществляется по документу МП 20972-01 "Инструкция. Анализаторы ртути 

"Юлия-5К". Методика поверки", разработанным и утвержденным ВНИИМ им. 

Д.И. Менделеева в октябре 2000 г. и входящим в комплект поставки. 


