
Поверка 

осуществляется по методике, изложенной в разделе «Методика поверки» 

документа «Расходомер- счетчик ультразвуковой РУС-1. Руководство по 

эксплуатации» РСТМ.407629.001 РЭ, ут вержденного ГЦИ СИ ФГУП 

«ВНИИР» 24 января 2006г. в части раздела «Методика поверки». 


