
Поверка 

осуществляется в соответствии с методикой поверки «Дозаторы пипеточные 

автоклавируемые с фиксированными и переменными объемами доз одно- и 

многоканальные ДПА. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ Тест-С.-

Петербург в июле 2002 г.  


