
Поверка  

осуществляется в соответствии с документом «Измерители постоянных и 

переменных напряжений ИПН-2э. Методика поверки 4221-004-17900009-203 

МП», согласованным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в ноябре 2003 г. 


