
Поверка 

осуществляется по документам: «Счётчики ватт-часов активной энергии 

переменного тока электронные «Меркурий 202». Руководство по 

эксплуатации. Приложение Д. Методика поверки. АВЛГ.411152.026 РЭ1» и 

«Счётчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные 

«Меркурий 202». Методика поверки. АВЛГ.411152.026 И3», согласованным 

руководителем ГЦИ СИ ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 26 июня 2007 г. 


