
Поверка  

осуществляется в соответствии методикой поверки «Дозаторы 

«TRANSFERPETTE». Методика поверки. МП 203.0070-2008», утвержденной 

ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в 21.03.2008 г. 

 


