
Поверка 

осуществляется по разделу 9 «Методика поверки» документа ДГВИ.941416.01 

РЭ «Анализаторы общего белка в моче фотометрические портативные  

АОБМФ-01-«НПП-ТМ» Руководства по эксплуатации, согласованному с 

ФГУП «ВНИИОФИ» в 2004 г. 


