
Поверка 

осуществляется по методике поверки «Пипетки электронные медицинские 

Finnpipette Novus. Методика поверки», являющейся Приложением А к 

Руководству по эксплуатации и утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. 

Менделеева» 02.03.2005 г.  


