
Поверка 

проводится в соответствии с методикой поверки, приведенной в Разделе 14 

руководства по эксплуатации «Дефектоскоп ультразвуковой универсальный 

УД4-94-ОКО-01» УС-040.06.00.000-2011 РЭ, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП 

«ВНИИОФИ» в мае 2011 г. 


