
Поверка 

осуществляется по документам: 3ПА.849.011 РЭ «Регистратор щитовой 

электронный многоканальный Ф1771-АД. Руководство по эксплуатации», 

раздел 8 «Методика поверки», 3ПА.849.011 РЭ/М «Регистратор щитовой 

электронный многоканальный Ф1771-АД-М. Руководство по эксплуатации», 

раздел 8 «Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. 

Д.И. Менделеева» в сентябре 2008 г. 


