
Поверка 

осуществляется в соответствии с разделом 4 документа «Анализатор 

кондуктометрический промышленный АКП. Руководство по эксплуатации 

НЖЮК.421522.006.05 РЭ», согласованным руководителем ГЦИ СИ ФГУП 

«ВНИИФТРИ» 27 июля 2005 г. 


