
Поверка 

осуществляется но ГОСТ 8.279-78 «Термометры стеклянные жидкостные 

рабочие. Методы и средства поверки». При поверке применяется термометры 

сопротивления платиновые ПТС-10М диапазоны измерений (0-660) °С, 

(минус 196- 0,01) °С, 2 разряд. 


