
Поверка 

осуществляется в соответствии с документом ГВПБ.410408.595МП 

«Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов 

pH 3-го разряда СТ-рН-03.3. Методика поверки», утвержденным ФГУП 

«ВНИИФТРИ» 13.02.2006 г. 


