
Поверка  

осуществляется в соответствии с методикой поверки, согласованной ГЦИ СИ 

ФГУ «Нижегородский ЦСМ» в октябре 2004 г. и являющейся приложением 1 

к руководству по эксплуатации на анализатор акустический 

компьютеризированный определения без реагентов концентрации белка и 

белковых фракций в сыворотке крови человека АКБа-01-"БИОМ®"». 

Руководство по эксплуатации».   

 


