
Поверка 

осуществляется в соответствии с разделом 14 «Методика поверки» 

руководства по эксплуатации УД4-76.76005454.04.01.06 РЭ на дефектоскопы 

ультразвуковые УД4-76, согласованным с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 

сентябре 2006 г. 


