
Поверка  

осуществляется в соответствии с разделом 6 «Методика поверки» руководства 

по эксплуатации ЕМТК 151.0000.00 РЭ, утверждённым ГЦИ СИ ФГУ 

«Ростест-Москва» в 2006 году. 


