
Поверка 

осуществляется по документу МП-2552-0009-2007 «Каналы измерительные 

манометрические аппаратов дыхательных воздушных изолирующих фирмы 

«MSA AUER GmbH», Германия. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ 

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева 30.03.2007 г. 


