
Поверка  

Поверка дефектоскопа проводится в соответствии с документом "Методика 

поверки. Дефектоскоп "РЕLENG" ("ПЕЛЕНГ") УД2-102ВД" (приложение к 

РЭ ДШЕК412239.001 РЭ), утвержденной ВНИИОФИ в 2007 г. 


