
Поверка 

осуществляется в соответствии с документом «Инструкция. ГСИ. 

Преобразователи расхода электромагнитные ЭМИР-ПРАМЕР-550. Методика 

поверки 4213-022-12560879 МП», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП ВНИИР в 

июле 2008 г.  


