
Поверка 

осуществляется в соответствии с документом «Анализаторы мочи 

автоматические Urisys 2400. Методика поверки», согласованным ГЦИ СИ 

ВНИИОФИ 16.12.2009 г., (Приложение к Руководству по эксплуатации).  


