
Поверка 

осуществляется в соответствии с документом 2410.0001-2010МП «Дозиметры 

MiniTRACE Gamma S100, MiniTRACE Gamma S100R. Методика поверки», 

утвержденным руководителем ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 10.02.2010 г. 


