
Поверка 

осуществляется по документам: первичная поверка – «Инструкция. ГСИ 

Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-РС4-Ультра. Методика 

поверки. ИРВС 9100.0000.00 МП4», согласованному ГЦИ СИ ООО СТП 

27.10.2010 г.; периодическая поверка – раздел 5 руководства по эксплуатации 

«Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-РС4-Ультра. ИРВС 

9100.0000.00 РЭ4», согласованному ГЦИ СИ ООО СТП 27.10.2010 г. 


