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н8сюшlая методика распрстраЕяется ца термиtlЕtлы в€соsые взрывозащищепяые твв
прщводсгЕr АО <Красноармсйскпfi нау,пlо-Есследовательскrfi ипституг мекшllзаlши)), г.
Крсноар}rейск, а так же устаЕаЕлйвtЕт методЕ ll средств{l вх поверки.

Насюящs, Mcтoiпrкa распрстрrrяется ва термlяалы весовые взрывозшц}lщенцые ТВВ
(лалее - термипаltы), выпусхаемые из fltюизводсTъа, pcмorTтa !t находrцIttеся в экспJIуатацши.
Первrчвая поверка терilхнsлов призводлтся прц sводе в эксплуатацию и лосJIе ремоЕта.
ПерrrодIrческая поверка проliзsо.lцlтс, sе р€же одцого pa}r в год.

l оIIЕрдции и срЕдствд повЕрки
При првелеяии пов€рки должпы аыполtlяться операции Е прrrмеflrrтъся ср€дства пов€рки,

указ8пЕые в таблице l. Провеление указаrlных операций обязательно при всех вriдФ( поверк,
пepeilllcJteBвю( выше.

Доrryсмется использовавие друпiх средств пов€рlоl, обеспечизающrtх опредеJrение
(ковтроль) метрлогичсскtlх характеристик с требуемой точllостью. Все средства измереfiиfi,
цспоJIьзуемые в качеств€ средств поверки, дол)юlы имgгь действJrющие свидетельства о пов€рке.

2 ТРЕБОВАНItЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При првслевrrи поверки веобходимо соблюдать (Прааrlла тсхнЕчсской эксплуатаtшIt

элекФоустацовок потребrrелей>, <Правила по охраве трудs при эксплуатацхr элекФоустаrlовою)
и требоваяхя безопасности, указаrrшые в эксплуатациовноf, доку!rентации на термшlшы ТВВ и
средстm пов€рки.

Персовал, прЕодящий поверку, должен trмeтb группу по электрбезопасноспl яе Еиrке З-й.

3 УСЛОВПЯ IIРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКЛ К НЕЙ
3.1Условая поверки:

- темпераDра окрркающего возд)оса, ОС

- отllосltтельная цIФкнось окруr(аюцего sоздух4 Уо
- атмосферltое да.вJrеfiие, кПа
- ЕомI{паJъвое натяrкевие пrгания, В 24r 5.

3.2 Пов€ряемый терминм до,пrкев бьпь подготовлев к работе в соотаетстаип с
рукок)дством по эксплуатацrи 000-018.0З7+00РЭ.

З.З Пов€рка долrоrа производхться во взрывобезопасяом помецевии.

от +l5 до +25;

от 30 до 80;
от Е4 до l07;

табrчцrа l
Операчиlr
пов€ркrl

Средсrва поверки
Номсра прrюв

!lастояцей мсгодхки

l Внешвriй
осмотр

Измеритсль комбrrнирванньй TESTO400.
Пробразователь иtггерфеfi сов RS232-RS485
Асз-м-220 ту 42 l 8_002_465265з6_2006,
ПЭВМ с операционной сисrемой WidФ илr.l
!Уiп7,
Источвпк питация посюянного тока 24 В, 0,5

Вольтметр увиверальЕыf, В7-54lЗ в
колt{честве 2 tm.
Имитатор сигналов тензодатчиков 00G
M0l8.M0+00

4.2

2 Опробовщие 4.з

Опр.челение привеленной
погрсшflостtl

4.4

4 Опрделенве врмеяи
уgгановлеЕи.r показsнuй

Секувломер СОСпр-2б ТУ 25-1 894.00З-90 4.5
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З.4 Для проверlоi термrriалов веобходшо устацовшть на ПЭВМ прграмму, входяцую в
комплект поставки ((Конфиryратор ПМ-ТВВ}r). Порядок ycTaпoBKrr и использов:lпltя прогрsммы
дрЕв€деtl s руководстве по экспrryатации 000_0l8.0З74_00РЭ.

4 IIровЕдЕIIиЕ повЕрки
4.1 Поверка термипала, tlaцодrlщегося в экспJryатацип, производится яе реже одяого раза в

mл (псряолическая), при вводе в эксtшуатацию, а таюке после ремочта (перви.шая).
Прп внеlшtем осмотр термияала ТВВ прверяется:

- коl.плектность в соотвsтствttи с 000-018.037,tOOФо;
- сосmrвие зацЁтных покрыtrrfi, прr этом пе доrпкrо бьпь коррозfiи, заrрязнеsия и видпмьй

поврсr(дёsrй ЕаруrкяьD( пов€рхностей;
- ЕаJIичие iasркирsкх с обозначсfiнсм типа ТВВ;
- налиtlце маркврsкlr с обозвачевием заводского номера;
- влrи.rие маркирвr(в с обозЕачевием года выпуска;
- ЕаJIиrrие маркирвки взрывозаrциты;
- сохравпосгь пломб и знака повсрки (при периодической lt ввеочередноfi поЕерке),

При обварухевви лефекгов при вrrеIшпем осмотр€ термивдl ТВВ к да,lьнейшей повФке не
допускается.

4.3 Опрбованlrе
4.3.1 Термпнал ТВВ должен бьгrь подrотовлен к рботе следуюцим обраюм:

. заземJЕfгь термrtнал через боrп заземления.

. подкJшочrгь термивал а соотвsтствии с рисунком 1.

. Включrrгь питаrrrrе терминаJIа и пргрсть сго в течении 30 минл.

. подхlдоч{ь термDrЕал к псрсоцальцому компьют€ру с уст,lдовлеаным Еа пем
прграммsъш,{ обеспечением (<Ковфиryратор ПМ-ТВВя).

о В ошо <калибровочllое .исло)) ваести зrrаченtе, соответствующее ваибоlьшему прлелу
взвешивания. При работе без примеrtеция весоизмерrtтеJlьtlого тевюрезхсгорЕокr датrпrк4
Еsпример, BBecTlr число 30000. В окяо (Число зtlаков посJrе зшягой)) ввестп зtrачение младшего

разрrlда при сЕIитывавии результатов. При использовании наиfuльщего предепа взвешпвааия

равsого З0000 tttlсло звакоа после запя,гой должflо бьf,гь равtlо 0. Нажать шопку <Ввош. При
измеtrевии рабочего коффичие!{та передачи (далее - РКГI) от 0 до 2 мВВ lrа табло <Результаты
кмереrrия) значения булр изменягься от 0 ло 30000 в коле АI-Щ.

4.З.2 Проsерllrь идевтификачяю прграммного обеспечения. .Щаввые в окве ковфигlраюр
доJIrкЕы совпадать с даЕЕыми, указirвными в 000-018.037+00ФО.

4.З.3 Прr измеfiевrrи выходяок) напрлксцпя имштатора cиTItaJIoB Becott$deprrleJlbtloгo
т€к}орg]хсторноrо датчпка (далее - имкrатор) (U*) tiзмевлеrcя РlП. Вслсдсгвие чего Еа
ицд!катор€ ТЭВВ и на ПЭВМ в окне ковфиryтатора долlквы Езмеrrяться р9]ульmтý измсрсrrий.

+Е
-Е

Имятаюр
+D
-DИэмсрrrеlь 2.r

+Е -Е +D-D
Т€рмияал ТВВ

Ряс. l
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4,3.4 При вевозможяостl{ выполцециJl пункгов 4.3.1 - 4.З.3 термцЕал к дальнейшсй поверке

Ее допусмется.
4.4 Оtrредфlеtrис поФешности терминаJIа весового взрывозащищенцоrо ТВВ.
4,4.1 Термtffал подкпючается rlо 4-хпроводцой схеме к пмитатору. f{a измеритель l

постуIIает напряr(ение пЕтаЕия llMиTaToPa, которое формируегся в термлцаJIе ТВВ, а ва второй

цtмеритеrБ поступаfi выходllое нtшряжение имцтатора, которое формирусгся в пем я(е и
поступаст Еа терминш ТВВ.

4.4.2 Погрешность определяют двукратно, последоватеJIьно rмrтuруя с помощью
имитатора ФIедующйе зяач€ния рабочего коэффичиевта пердачи (РКП) датчЕка (ф, мВВ
следlюIшх значеяиях при прямом и обратном ходе 0, 0.2,0.5, 1.0, 1.5,2,0,

Прr этом каждый раз сЕимают показtlвия прибора (в колс АI_|П), измерЕот действIrT€льное

зItачеЕйе flапрrDкеЦия питаIlиЯ Емштатора (U,,. ), а также значевиrl вьD(одlого llапряжеЕпя

ш,rIпатора ( U"* ), с помощью измерителrI.

Прп измерниях фrксrруем:
l - 3пачеRия имитируемого РКП датчика, ycтlllalJlшBiltoTcя с помоцью иMшTirтopa;

,4, - Факгическое звачевие РКП датчик4 опр€делrется по формуле l:

, U*,
"о= u*

1о - срдясе звачение по двум показдlиям прибор при пр8,rом ходе;

]о - 
"р.шо 

ar"""""е по дву!|t показаниям прибора при обратном холе;

1( коффпшеrг чувствительности прибора;
/n",.,., - расчепrое зпачеrlие показшшй прибора (прямой ход);

,I.rn",-,, - расччгвос значеrrие показаflий прибора (обратвый ход);

Д,, - погрешвосгь прибора при прrмом ходе;

Ео - погрешвость прибора при йратном ходс;

По показшlиям прябора (7л*), при максим!tльном и нулевом зflачеЕиях факгического
РКП (,4ф ), рассчrгывают коэффвчиевт чувствrтельпости лрибора (К), по формуле 2:

к =(Т r^-Т л_,\l(дФ*- д,k*) 2

В зависш,{остп от фаrсгического зliачевия РКП (l") опрлеляют расчЕтвое (охшдаемое)

цохазапие прrбора при прямом и обратном ходе, по формулам 3 и 4 :

Inrrr"= Д.К+Iо",,. 3

Iorn o= Д.К+Io""" 4

где: /о,* - мrtвrмальное звачение пок&пний прибора пр& РКП=0 (Ерямой ход);

/о 
". 

- миаимальЕое значепие показаний прибора лри РКП=0 (обратвьй хо.ч);

По развrце факгического и расчетного значенЕя показап{й прибор& выtшс]Iяют

факшческуtо погрешвость прибора при прямом ( Ео ) и обратвом ( Д., ) ходе по формуле 5:

p_j_t t рл.ч 5
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4.4.З Вычислеtные зваченЕя погрешностr flе доJlrшrц превышать пределов допускаемой
погрсlцносrя ( 

'лол 
) указаrrllьи в тФлице 2 в соотвgrств}T ощем дlапазоЕе ttзMcpcвlt .

Таблпца 2

Звачевпе цены поверочяого делеrrия (е) в едrницах цифрвого кода ДlП рассчrтывают по

форrrуле 6:

Iпл-Iп"

где: /л_ и /r" - средцее зшачеfiие показаяий прgбора по прямому ходу, при

имЕтацtlовнцх значениях рбочего коэффициеrтта передачх датrmкs (А) максIlмальном rl 0 мВВ
il - Mall(cиMaJlblloe t{xcJlo поsерочцш( делений соотвgтqfв)лощее верЕrей граfirце

дилЕ!оЕа ttзмеренпй

4.4.4 Рассчгать приsсденrтуIо погревность по формуле 7;

r= rfuт-ЮОИ,
гле: ХО - верхний предеJI измеревия термивала в цифрвом коде АЦП для всего дЕапазона

измервия (Х' = 30000 в коде АЦП);
Х3 - няясrлй прдел Е}меренхя термивала в чяфровом коле АЩП (Х" = 0 в ко.пе АЩП);
Е* - максrrмальная абсолrотная поФсIцяость прпбора rta всех поаеряе!dьD( Toltкax.

Вычисленнос максимаlьное зкачекие приведевной погрешsости дlя вс€х зпачевий РКII не
доJDffно превышать предеJIов доцускаемой лрнв€депвой погрешяости +0,025 0/о.

4.4.5 РфуJБтаты оIrределсния погр€lлflости тЕрминала в€соsого взрыЕо}rrциценtrого ТВВ
сшгать удошетворитеJБtlцми, есJIII выполrяотся трсбоваяия п.п. 4.4.3, 4.4.4.

4.5 Определенltе времеви уст&lоsлеr я показаrrf,.
Опрлелсвие времеви устirяошевия пока]аниfi прводится по ceкylljloмepy. На пrrггатор

грубо пзмеrгь звачение РКП и олноврмеяво вкIпотlть сец.fiдом€р. Вреriя вмеряется с MoMet{Ta

rrзrrевевпя РКП и до момента появлеЕия стабпльвого рсзультата_ Проязвеспr измерение времGвя

устацовllевrrя показ8най не мепее 3-х раз.
Результаты поверки считчtlотся поло}l(ительными, если средrе€ время устаfiошФlия

показаций Rе превыrцаgr З с.

5 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУJЬТЛТОВ ПОВЕРКИ
5.1 По окопчмии поверки офрмляется пртокол пов€ркtt! подписанньй поверrтrелем.
5.2 Положrггельцыс рвуJIьтаты поверки удостов€ряются яшlесеЕtrем оттиака

поверпýльного клейма яа месте установкп мастичной пломбы вццrи крепоNо!ъо( вцlттов корпуса
термп|lаJв весового взрывозащиrценного ТВВ, а тsкх(е выдачей свидстсльства о пов€рке и
запвсью в формуляр 000-0 l 8.0З74-00ФО.

Диапазовы шмерсrrиs (дlя использоваЕи, в в€сах и
весоriзмергте]Бtlъо( устDоfi сrвах)

пр€делн допускаемоi
попrешЕоств пDli повеDке

До 500 е вк,точrrcльЕо +0,25е

св. 500 е до 2000 е sкJIючитOъllо +0,5е

Св. 2000 е до 3000 е вкJIючлтепьЕо *0-75е

ПDrцr{еч |riе е - цеЕа дов€Dоiшtого делени.' весов и в€соизмеDrr€льню( устройств
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5.3 При отщsr€JъшD( резуlътатsх поs€рки т€рмпцал ТВВ брryется ц выдаsтся
швещеЕве о ЕечрЕm.щости с ук8аЕце!a црЕ{rн. ЗЕак повеIжц гасится в в фрмуляр .пеластся

соотвsтqгв}4ощая заццсь,
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огп/ И.А. Герасшrrов с.в. павJtеЕ(о
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